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QuikRead go wrCRP+Hb Cesky
Kat.¢. 146255

Ur&eno k pouZiti s pfistroji QuikRead go Instrument a QuikRead go Plus Instrument. Dale
oznacovanymi jako pfistroje QuikRead go.

Test QuikRead go wrCRP+HDb je imunoturbidimetricky test ke kvantitativnimu stanoveni
hodnot C-reaktivniho proteinu (CRP) v pIné krvi, séru a plazmé a hodnot hemoglobinu
(Hb) v pIné krvi. Test se provadi s vyuzitim pfistroje patficiho do systému QuikRead go.
CRP je protein akutni faze, ktery je pfitomny u zdravych osob v nizkych koncentracich'.
Méfeni CRP je zaméfeno na detekci a vyhodnoceni infekce, poSkozeni tkané a zanét-
livych onemocnéni. Poskytuje informace pro diagnostiku, Ié¢bu a sledovani zanétlivych
onemocnéni.

Hemoglobin je protein obsahujici Zelezo obsazeny v erytrocytech, ktery slouzi k pfenosu
kysliku. Stanoveni koncentrace hemoglobinu je béZnym vySetfenim v primarni i akutni
péci. Pouze pro diagnostické pouziti in vitro.

C-reaktivni protein (CRP.

Infekce, poSkozeni tkani a zanétliva onemocnéni mohou byt doprovazena nespecifickym
zvy$enim hladiny CRP v krvi pacienta. Narust hladiny CRP je rychly a zvy$ené hladiny je
mozné detekovat béhem 6—12 hodin od rozvoje zanétlivého procesu?.

Kvantitativni méfeni koncentrace CRP je citlivy indikator Gcinnosti antimikrobial-
ni terapie a pouziva se pfi monitorovani prubéhu bakteridlnich infekci, stejné tak
jako efektivni nastroj pfi monitorovani a kontrole pooperacnich infekci?®. Mirné zvy-
Sené hodnoty CRP a rovnéz odchylky specifické pro jednotlivé pacienty v rozmezi
0,5-5 mgl/l se ukazaly jako klinicky vyznamné napf. u novorozenecké sepse’”, rekurent-
nich koronarnich udalosti'®'? a stav(i, které zahrnuji systémovy zanét (napf. CHOPN'*'5
a revmatoidni artritida’®7).

Koncentrace CRP mohou byt u zdravych jedinctl lehce zvy$ené v dusledku faktorG Zivot-
niho stylu, napf. koufeni a obezity. Osoby s lehce zvySenymi hodnotami CRP maji vyssi
riziko kardiovaskularniho onemocnéni (KVO) a u dospélych bez znamého KVO mohou
byt méfeni CRP pouzita dle uvaZeni lékafe jako soucast zhodnoceni celkového koro-
narniho rizika. Casné rozhodnuti o Ié¢bé a sledovani muze ovlivnit vyvoj onemocnéni a
pravdépodobné ovlivnit i motivaci jedince ke zméné svého Zivotniho stylu'®.

Vyhody méfeni CRP spocivaji v jeho citlivosti, €asném a spolehlivém odrazu odpovédi
akutni faze. Lze je rovnéz pouzit k presnému sledovani stavu pacienta a odpovédi na
1é¢bu. Nicméné narlst hladiny CRP je nespecificky.

Hemoglobin (Hb)

Snizeni koncentrace Hb mize byt zplsobeno deficitem Zeleza v organismu nebo ztratou
krve. ZvySena koncentrace Hb v krvi mUZe ukazovat nizké zasobeni kyslikem, napf. u
osob zijicich ve vysokych nadmofrskych vySkach nebo u kuraku.

Stanoveni hladiny hemoglobinu rychle poskytuje vSeobecny obraz o zdravi a celkovém
fyzickém stavu jedince. Nicméné je nutné zjistit samotné duvody vedouci ke zméné hla-
din hemoglobinu a doporu€uje se zméfit dalsi krevni hodnoty. Hladiny hemoglobinu mo-
hou byt rovnéz ovlivnény objemem plazmy jedince.

C-reaktivni protein (CRP.

Méfeni CRP pomoci testu QuikRead go wrCRP+Hb je zaloZeno na imunoturbidimetrické
metodé a na aglutina¢ni reakci. Mikro¢astice jsou potazeny fragmenty F(ab), proti lidské-
mu CRP. CRP pfitomné ve vzorku reaguje s mikro¢asticemi a vysledna zmeéna turbidity
vzorku je méfena pfistrojem QuikRead go. Vysledky testu CRP dobfe koreluji s vysledky
ziskanymi jinymi imunoturbidimetrickymi metodami.

Vzorek plné krve se pfida k pufru v pfedplnénych kyvetach, kde jsou krvinky hemolyzo-
vany. Kalibraéni udaje testu jsou uvedeny na Stitku s ¢arovym kédem kyvety a pfistroj
QuikRead go si je pfed zahajenim testu nacte automaticky. Hodnota CRP je automaticky
korigovana podle hladiny hematokritu ve vzorku. Hodnoty hematokritu nejsou zobrazova-
ny, ale jsou pouzity k vypoctum. Méfici rozmezi pro vzorky piIné krve je 0,5-200 mg/l (pfi
hladiné hematokritu 40%) a 0,5-120 mg/l u vzorkud séra nebo plazmy.

Hemoglobin (Hb)

Méfeni Hb pomoci testu QuikRead go wrCRP+Hb je zaloZeno na fotometrickém stano-
veni oxyhemoglobinu pfi dvou vinovych délkach. Pufr hemolyzuje erytrocyty ve vzorku
v kyveté a nasledné, po uvolnéni hemoglobinu, je zméfena absorpce svétla. Pfistroj ve
vysledcich koriguje vliv lipidd a dal$ich faktort vyvolavajicich zvy$eni turbidity. Carovy
kod na kyveté obsahuje poZzadované parametry pro vypocet koncentrace Hb a pfistroj
QuikRead go zobrazuje ziskané vysledky stanoveni Hb. Méfici rozmezi pro Hb je u testu
50-220 g/l (5,0-22,0 g/dI, 3,1-13,7 mmoll).



Obsah kitu

Nézev souéasti QuikRead go wrCRP+Hb

a pivod Symbol g:tte ‘;t 346255
CuiRead g0 wrCRP o e

"

Pufr BUF 2x25x1ml
Kapilary (10 pl) CAPIL[HEP] 50

Pisty 50

Navod k pouziti
Reagencie obsahuji konzervaéni latky, viz. ¢ast 5 ,Varovani a bezpe€nostni opatfeni®.

Stabilita
. Oteviené pfi Oteviené pri teploté | Neoteviené pfi
Reagencie teploté 2...8°C | 18...25°C teploté 2...25°C
Vicka s reagencii | 6 mésicu 6 mésicu
Do data expirace
Bez ochranné félie: | Bez ochranné folie: soupravy
Pufr 6 mésicl 3 mésice
Jedna predplnéna kyveta:
2 hodiny

Priprava reagencii a skladovani

V8echny reagencie jsou pfipraveny k pouziti. Vicka s CRP reagencii nevystavujte vihkos-

ti. Inned po vyjmuti vicka s reagencii peclivé uzavrete hlinikovou tubu.

Poskozeni reagencie

Vyrobek smi byt pouZit pouze v pfipadé, Ze je objem pufru v kyveté spravny. Zkontrolujte,
zda je hladina kapaliny mezi dvéma ryskami vyznagenymi na kyveté. Nepouzivejte kyve-

tu s viditelné znecisténym pufrem.

Varovani a bezpeénostni opatieni
e Pouze pro diagnostické pouziti in vitro.

e P¥i praci se vzorky Ci reagenciemi nekufte, nejezte ani nepijte. Pfi manipulaci se
vzorky pacientl a reagenciemi v soupravé pouzivejte vhodny ochranny osobni odév

a jednorazové rukavice. Po dokonceni testu si peclivé umyjte ruce.

e Zamezte styku s kUzi a o¢ima. Pfi styku s kuzi misto okamzité omyjte velkym mnoz-

stvim vody a mydla.

e Pufr obsahuje 0,004% reakéni smés : 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-
-on [Cislo ES 247-500-7] 2-methylisothiazol-3(2H)-on [Cislo ES 220-
239-6] (3:1) (Skin Sens. 1, Aquatic Chronic 3) a < 0,1% azidu sodného.
Muze vyvolat alergickou kozni reakci (H317). Skodlivy pro vodni orga-
nismy, s dlouhodobymi uginky (H412). Zamezte vdechovani par (P261).
Zabrarite uvolnéni do Zivotniho prostiedi (P273). PouZivejte ochranné

Varovani

rukavice/ochranny odév (P280). Pfi podrazdén kuze nebo vyrazce: Vyhledeijte lé-
kafskou pomoc/oSetieni (P333+P313). Kontaminovany odév svléknéte a pfed opé-
tovnym pouzitim vyperte (P362+P364). Odstrarite obsah podle narodnich a mistnich

zakont (P501).

e Lyofilizované reagencie uvniti vicka s reagencii obsahuji < 1% azidu sodného.
(Aquatic Chronic 3). Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky (H412).
Zabraiite uvolnéni do Zivotniho prostifedi (P273). Odstrarite obsah podle narod-
nich a mistnich zakon (P501). Uvoliiuje vysoce toxicky plyn pfi styku s kyselinami
(EUH032). Obsahuje mikrocastice ze syntetického polymeru. Nepoustéjte ¢inidlo z
uzavéru mimo kyvetu. Mikrocastice zUstavaji uzavieny v kyveté pfi pouziti podle po-

kyna.

o Rekonstituované a tekuté reagencie obsahuji < 0,1% azidu sodného. Tato koncentra-
ce neni povazovana za Skodlivou. Reakci azid(i s kovovym potrubim mohou vznikat
vybusné slouc¢eniny. Riziku nahromadéni azidu v odpadnim potrubi pfi likvidaci rea-

gencii zabranite tak, Ze odpad splachnete velkym mnozstvim vody.
e Likvidace: viz ¢ast 15.

Analytlcka bezpecnostni opatieni
Nepouzivejte produkt po uplynutl doby expirace uvedené na vneJS|m obalu.
e Neprekradujte dobu, po kterou je pro oteviené reagencie zaru¢ena stabilita.

e Souprava QuikRead go wrCRP+Hb je urena k pouziti vyhradné s pfistrojem Quik-

Read go.

e Nemichejte komponenty z riznych $arzi nebo riznych testd. Komponenty jsou ur-
Eeny k jednordzovému pouziti. Komponenty, které jiz byly pouZzity k provedeni testu,

nikdy nepouzivejte znovu.

e P¥i prvnim otevieni soupravy se presvédcte, Ze vnitfni ochranné félie, ve kterych jsou
zabaleny kyvety (2 ks) jsou nepoSkozené. Pokud je ochranna félie poSkozena, kyvety
uvnitf nepouzivejte. Kromé toho se pred pouzitim kazdé jednotlivé kyvety presvédcte,

Ze jeji kryci félie je neposkozena.

o Nedotykejte se rovnych Cistych ploch ve spodni asti kyvety (opticka ¢ast). VSechny

kyvety, na kterych jsou otisky prstu, zlikvidujte.

e Vicka s reagencii pro QuikRead go wrCRP+Hb jsou tyrkysova, aby bylo mozné je

odlisit od ostatnich analytd QuikRead.

e Vicka s reagencii pro QuikRead go wrCRP+Hb nevystavujte vihkosti. lhned po vy-

jmuti pozadovaného poctu viéek s reagencii hlinikovou tubu uzavrete.
e Nevylijte kapalinu do méfici komarky pristroje.



Typ vzorku, odbér a objem vzorku

Vysledky CRP Ize ziskat ze vzorku pIné krve, plazmy nebo séra, zatimco vysledky Hb Ize
ziskat pouze ze vzorku pIné krve.

Vzorek je doporu¢eno odebirat do kapilar, které jsou soucasti soupravy (kat. €.146255).

Typ Objem |Mozny «
vzorku vzorku |vysledek Odbér vzorku
. Dezinfikujte a osuste Spicku prstu a provedte
E(li':;):(arﬁ; 10 yl CSP vpich lancetou. Setfete prvni kapku a odeberte
. |10 pl krve z druhé kapky do heparinizované
z prstu hemoglobin kapilary.
Pouzijte vzorek vendzni krve odebrany do
Antikoagu- CRP zkumavky s heparinem nebo EDTA.
lovana 10 pl a Promichejte plnou krev nékolikerym pfevracenim
plna krev hemoglobin |zkumavky a odeberte 10 pl vzorku pomoci
kapilary.
Pouzijte plazmu s EDTA/heparinem
Plazma 10 pl CRP Nepouzivejte zifetelné hemolyzované vzorky.
Mirna hemolyza neovlivni vysledky testu.
Sérum 10 pl CRP Nepouzivejte zifetelné hemolyzované vzorky.

Mirna hemolyza neovlivni vysledek testu.

Redéni vzorku

Typ vzorku Pokyny

PlIna krev Nefedte vzorky plné krve.

Vzorky plazmy nebo séra je mozné naredit 0,9% roztokem NaCl
pfed pfidanim vzorku do kyvety.

Doporuéeny pomér fedéni je 1+3 (podle objemu, 1 dil vzorku + 3 dily
0,9% NaCl). Odeberte 10 pl nafedéného vzorku do kyvety, vzorek
analyzujte a ziskany vysledek vynasobte Etyfmi (4).

Plazma/
sérum

Skladovani vzorku

Typ vzorku Kratkodobé skladovani | Dlouhodobé skladovani
Maximalné 5 minut
Vv heparinizované kapilare

Pri teploté 2...8°C

PIna krev odebrana z prstu Neskladujte

Oddélte plazmu a

Antikoagulovana plna krev skladujte pfi teploté nizsi

po dobu 3 dnd nez —20°C

Pfi teploté 2...8°C P¥i teploté pod -20°C
Plazma po dobu 7 dni po dobu 3 let®®
Sérum Pri teploté 2...8°C Pfi teploté pod -20°C

po dobu 7 dni po dobu 3 let®®
Vzorek (plna krev, plazma, P¥i teploté 18...25°C .
sérum) v pufru po dobu 2 hodin Neskladujte

Pred testovanim vzorky temperujte na pokojovou teplotu (18...25°C). Zmrazené vzorky
musi byt pfed testovanim rozmrazeny, temperovany na pokojovou teplotu a peclivé pro-
michany. Pokud rozmrazené vzorky plazmy obsahuji srazeniny, musi byt centrifugovany.
Vzorky by nemély byt opakované zmrazeny a rozmrazeny.

Material vyzadovany, ale nedodavany v kitu
Nasledujici materidl je vyZzadovany, neni dodavany v kitu, ale samostatné. Dodavané
materidly v kitu jsou uvedeny v ¢asti 4 ,Reagencie”.

Material Kat. ¢. Dalsi informace

QuikRead go Instrument
s verzi softwaru 7.5 nebo vyssi 135867
QuikRead go Plus Instrument

PFistroje QuikRead go jsou si
vzajemné rovnocenné

s verzi softwaru 2.0.0 nebo vy$si 155375

Kapilary (10 pl), 50 ks 147851 S

Pisty 50 ks 67966 Dodavany s 146255

QuikRead go CRP Control 153764

QuikRead go CRP Control High 153763 Doporugeno pro kontrolu kvalit
QuikRead go CRP Control Low 153765 P P y
QuikRead go Hb 10 pl Control 153656

Lancety pro odbér pIné krve - -

Postup méfeni

Drfive nez zacnete méfeni, pfectéte si pozorné navod k obsluze pFistroje QuikRead go a
pfibalovy letak k testu wrCRP+Hb. Odstrarite ochrannou félii ze stojanku s kyvetami a na
stojanek si poznacte datum otevieni.

Odbér vzorku (viz obrazky 1-5)
Sklenéné kapilary (10 pl) a pisty jsou doporu€eny pro pfidani vzorku do pfedpiné-
né kyvety. Souprava QuikRead go wrCRP+Hb (kat. ¢.146255) obsahuje kapilary
a pisty.
1. Predplnéné kyvety musi byt pfed pouzitim vytemperovany na pokojovou teplotu
(18...25°C). Vytemperovani na pokojovou teplotu po vyjmuti z chladni¢ky (2...8°C)
trvd 15 minut. Nesahejte na Cisté ploché povrchy ve spodni &asti kyvety (opticka
¢ast). Odstranite z kyvety kryci folii. Zabrarite rozliti kapaliny obsazené v kyveté. Pri-
padny kondenzat pufru na kryci félii nema zadny vliv na vysledek testu. Po otevieni
kyvety musi byt test proveden nejpozdéji do dvou hodin. O spravnosti objemu se
ujistite tak, Ze kapalina dosahuje mezi dvé rysky vyznacené na kyveté.
. Vlozte pist do kapilary od konce ozna¢eného oranzovym pruhem.
Naplrite kapilaru vzorkem az po bilou zarazku (10 pl). Ujistéte se, Ze v kapilare nejsou
vzduchové bubliny. Zbytky vzorku z vnéjSiho povrchu kapilary otfete pomoci jemného
tampoénu.
4. Vlozte kapilaru se vzorkem do pufru v predplnéné kyveté a stlacte pist. Pfesvédcte
se, ze kapilara je zcela prazdna.
5. Kyvetu pevné uzaviete vickem s CRP reagencii. Netlacte na tyrkysovou vnitfni ¢ast
vi¢ka s reagencii. Po smichani vzorku s pufrem bude roztok stabilni po dobu dvou (2)
hodin. Udrzujte kyvetu ve svislé poloze, neprotiepaveite.

@nN



Méreni vzorku (viz obrazky 6-8)

Test spustite zapnutim pfistroje QuikRead go. Podrobné pokyny naleznete v navodu k

pouZiti pfistroje. Obrazovka pfistroje vas provede prubéhem testu.

6. Na obrazovce pfistroje QuikRead go zvolte tlacitko Méreni | Méfeni vzorku.

7. Vlozte kyvetu do pfistroje tak, aby ¢arovym kédem sméfovala k vam, jak je znazor-
néno na obrazku 7. PFistroj rozpozna typ vzorku. Na obrazovce uvidite, jak méFeni
postupuje. NejdFive pfistroj méfi blank vzorku, potom koncentraci CRP a Hb.

8. Vysledek se po dokonéeni méfeni ukdze na obrazovce a kyveta se automaticky
vysune nahoru.

Méreni kontrolniho materialu

Prectéte si navod k pouziti dodavany s kazdou lahvi¢kou s kontrolnim materidlem. Mé-
feni kontrolnich vzorky provedte stejnym zplsobem jako u pacientskych vzorku, ale na
obrazovce pristroje QuikRead go zvolte tladitko Kontrola kvality. Vysledek se ulozi do
samostatného souboru jako kontrolni méfeni.

Doporuduje se pravidelné pouzivat kontrolni materialy QuikRead go CRP Control (kat.

¢. 153764), QuikRead go CRP Control High (kat. ¢. 153763) a/nebo QuikRead go CRP

Control Low (kat. €. 153765) a QuikRead go Hb 10 pl Control (kat. €. 153656). Pokud

zaznamenate jakékoli zmény funkénosti testu, nahlédnéte do ¢asti 16 ,Chybova hlaseni”

a kontaktujte spole¢nost Aidian nebo svého mistniho distributora.

o Kontrolni materialy QuikRead CRP:
V8echny kontrola QuikRead CRP jsou pfipraveny k pouziti. Mezni hodnoty byly sta-
noveny na pfistroji QuikRead go a s kontrolnim materidlem pracujte stejné jako se
vzorky plazmy nebo séra. Provedte test podle navodu v ¢asti 7 ,Postup méfeni” a
pouzijte stejny objem kontrolniho vzorku jako u vzorkd neznamé krve (10 pl). Kontrola
je v kyveté stabilni po dobu 15 minut.

e Ostatni komeréné dostupné kontrolni materialy pro CRP:
S kontrolnim materialem zachazejte dle pokynt vyrobce a méfeni provadéjte stejnym
zplUsobem jako s QuikRead CRP kontrolnim materidlem. Provedte test podle navodu
v Casti 7 ,Postup méfeni“. Akceptovatelné mezni hodnoty musi byt stanoveny na
pfistroji QuikRead go. Méfeni slepého vzorku nemusi byt ispésné, pokud pouzivate
kontrolni materialy obsahujici syntetické erytrocyty, které bézné nehemolyzuiji.

o Kontrolni material QuikRead go Hb:
Kontrolni material QuikRead go Hb 10 ul Control je pfipraveny k okamzitému pouZziti.
Mezni hodnoty byly stanoveny pro pfistroj QuikRead go a kontrolni material se po-
uziva jako vzorek plné krve. Provedte test podle navodu v ¢asti 7 ,Postup méfeni*,
pouzijte stejny objem kontrolniho vzorku jako u vzorkd neznamé krve (10 pl).

e Ostatni komercné dostupné kontrolni materialy pro Hb:
S kontrolnimi materidly manipulujte a pouZivejte je dle pokynu vyrobce. Provedte
test podle navodu v ¢asti 7 ,Postup méreni“. Akceptovatelné mezni hodnoty musi byt
definovany pomoci pfistroje QuikRead go. Méfeni slepého vzorku nemusi byt ispés-
né, pokud pouzivate kontrolni materialy obsahujici syntetické erytrocyty, které bézné
nehemolyzuiji. Kontrolni materialy, ve kterych je hemoglobin pfitomen v jiné formé nez
oxyhemoglobin nebo takové, které obsahuji slozky modifikujici hemoglobin, mohou
poskytnout vysledky, které nejsou v souladu s vysledky ziskanymi jinymi metodami.

CRP
Zvyseni hodnoty CRP je nespecifické a vysledky je tfeba posuzovat dle dalSich klinickych
pfiznaku. Sériova méreni CRP mohou byt zapotfebi ke sledovani stavu pacienta nebo
odpovédi na Iécbu a pfi méfeni hladin CRP u novorozencu. Déle se pfi hodnoceni lehce
zvySenych hladin CRP doporuéuje stanovit vychozi hladinu CRP specifickou pro daného
pacienta.
\é)éspledek testu Interpretace vysledku
* Vylu€uje mnoho akutnich zanétlivych onemocnéni, ale

nevylucuje specificky zanétlivy proces jako takovy.?!
Mozné zanéty u novorozencd nemusi byt vylouceny.”®
Jiz pfi zvySené pocatecni hladiné nizsi nez 10 mg/l je treba
vzit v Gvahu napf. riziko infarktu myokardu nebo rekurentnich
koronarnich udalosti.'*2
Mozné zanéty nebo exacerbace onemocnéni pfi systémovém
zanétu nemusi byt vylouceny.'>'”
10-50 mg/l Zvy$ené koncentrace pfi akutnim onemocnéni se objevuji

v pfitomnosti slabého az stfedniho zanétlivého procesu.?'

> 50 mg/l Indikuji vysoky az rozsahly zanétlivy proces.?'

<10 mg/l

Zhodnoceni rizika KVO
Byly stanoveny v§eobecné odsouhlasené mezni hodnoty pro 10leté vyhodnoceni rizika
KVO u zdravé populace’:

Vysledek testu CRP Interpretace vysledku
<1 mg/l Nizké riziko KVO

1-3 mgl/l Stredni riziko KVO

>3 mg/l Zvysené riziko KVO

Pokud byly pouzity nafedéné vzorky plazmy nebo séra, konecné vysledky musi byt pre-
pocitany v souladu s pokyny v €asti 6 ,Vzorky“. Je-li to nutné, nahlédnéte do ¢asti 16
,Chybova hlaseni” a test opakuijte.

Hemoglobin

Vysledky testu Hb Interpretace vysledku?

Zeny <120 g/l (12,0 g/dl, 7,4 mmol/l) Pod referenéni hodnotou
> 150 g/l (15,0 g/dl, 9,3 mmol/l) Nad referenéni

Muzi <130 g/l (13,0 g/dl, 8,1 mmol/l) Pod referenéni hodnotou
> 170 g/l (17,0 g/dl, 10,6 mmol/l) Nad referenéni

Déti ve véku <110 g/l (11,0 g/dl, 6,8 mmol/l) Pod referenéni hodnotou

1-12 let* > 155 g/l (15,5 g/dl, 9,6 mmol/l) Nad referenéni

*Hodnoty hemoglobinu u déti vzrustaji postupné, dokud nedosahnou hodnot dospélych.

Referenéni hodnoty hemoglobinu naleznete v ¢asti 11 ,Ocekavané hodnoty“. Vysled-
ky hladiny hemoglobinu jsou ovlivnény stravou a nadmofrskou vyskou bydlisté pacienta.
Proto doporuéujeme, aby si kazda laboratof stanovila své vlastni referenéni hodnoty pro
hemoglobin.

P¥i diagnostice pacientu je nutné vzdy brat v Gvahu i celkovy klinicky stav pacienta. Je-li
to nutné, nahlédnéte do ¢asti 16 ,Chybova hlaseni* a test opakujte.



10 Omezeni postupu méreni

Jiny postup vykonani testu, nez je uveden v téchto pokynech, mize pfinést sporné vy-
sledky. Nékteré latky mohou s témito vysledky testu interferovat; nahlédnéte do ¢asti 12
,Charakteristiky testu*.

Vysledky testu se nikdy nesmi pouzivat ke stanoveni diagnézy samostatné bez tupiného
klinického zhodnoceni. Odchylky CRP mezi jednotlivci jsou vyznamné a je tieba je uvazit,
napf. vyuzit sériova méfeni pfi interpretaci hodnot.

11 Ocekavané hodnoty

CRP

Referen¢ni hodnota: < 3 mg/I"?*?, stfedni hodnota u zjevné zdravych dospélych:
0,8 mg/I%.

Hladiny CRP u novorozenct mohou byt ovlivnény napf. pfed¢asnou zralosti, délkou po-
rodu a porodnimi komplikacemi.

Okamzité po narozeni je hladina CRP u novorozencl narozenych v terminu zpravidla
nizka a béhem nékolika dal$ich dni se ponékud (median pod 2 mg/l) zvysi’.

Hemoglobin

Referenéni skupina | Referenéni hodnoty?

Zeny 120-150 g/l (12,0-15,0 g/dI, 7,4-9,3 mmol/l)
Muzi 130-170 g/l (13,0-17,0 g/dI, 8,1-10,6 mmol/l)
Déti ve véku 1-12 let* | 110-155 g/l (11,0-15,5 g/dI, 6,8—9,6 mmol/l)

*Hodnoty hemoglobinu u déti vzristaji postupné, dokud nedosahnou hodnot dospélych.

12 Charakteristiky testu

Vykonnostni vlastnosti testu QuikRead go wrCRP+Hb jsou prokazatelné rovnocennymi
pristrojum QuikRead go Instrument a QuikRead go Plus Instrument.

CRP

Presnost a reprodukovatelnost

Pfesna studie byla provedena dle smérnice EP5-A3 Institutu pro klinické a laboratorni
standardy (CLSI).

Presnost v sérii, mezi jednotlivymi dny a celkova

Vzorek Cislo Pocet |Pramérné |V sérii, | Mezi jednotlivymi  Celkova,
vzorku dnu CRP (mg/l) | CV (%) |dny, CV (%) CV (%)
Vzorek 1 20 5,8 2,6 2,0 3,4

PIna krev | Vzorek 2 20 55 3,8 1,1 4,0
Vzorek 3 20 181 5,8 2,8 6,9
Vzorek 1 20 18 4,6 3,4 57

Plazma Vzorek 2 20 63 3,0 1,0 3,5
Vzorek 3 20 120 6,1 2,5 6,6

Kontrolni

material 1 | Vzorek 1 20 2,5 2,7 4,2 53

Kontrolni

material 2 | Vzorek 1 20 27 2,3 1,5 3,0

Kontrolni

material 3 | Vzorek 1 20 88 54 2,9 58

Interference

o Bez interference
Interferujici substance a3 do koncentrace
Bilirubin 400 pmol/l
Vitamin C 200 pmol/l
Triglyceridy 11,5 mmol/l
Cholesterol 10,0 mmol/l
Revmatoidni faktory (RF) 525 1U/ml
Leukocyty 87x10%
Antikoagulancia (lithny heparin nebo EDTA) Bez interference

Vétsina heterofilnich protilatek nebo protilatek proti ovéim antigendm ve vzorcich
neinterferuje s testem, protoZe protilatky pouzité v testu neobsahuji fragmenty Fc.
Ve vzacnych pfipadech byla pozorovana interference s IgM myelomového proteinu.

Limity detekce
Detekéni limit testu je < 0,4 mgl/l.

Méfici rozmezi

Méfici rozmezi pro vzorky piné krve je 0,5-200 mg/I CRP pfi normaini hodnoté hemato-
kritu 40%. Pokud je hematokrit niz8i nebo vy$si nez 40%, méfici rozmezi se méni podle
nasledujici tabulky. Pokud je hodnota hematokritu mimo rozmezi 15%-75%, pfistroj ne-
zobrazi vysledek CRP.

Typ Hematokrit | Objem Mérici rozmezi
vzorku v % vzorku (mg/l CRP)
15-19 0,5-140
20-24 0,5-150
25-29 0,5-160 V pripadech, kdy
30-33 0,5-170 je vysledek mimo
34-36 0,5-180 méfici rozmezi,
Vzorek pIné 37-39 10 ul 0,5-190 bude vysledek
krve 40-45 H 0,5-200 zobrazen napfiklad
46-51 0,5-220 takto
52-57 0,5-250 ,CRP < 0,5 mg/I nebo
58-61 0,5-280 takto
62-67 0,6-310 ,CRP > 200 mg/I
68-71 0,7-370
72-75 0,8-420
Vzorek
plazmy/séra B 10l 0.5-120

Nastaveni proménlivého méficiho rozmezi je mozné vypnout, v takovém pfipadé bude
méfici rozmezi pro vzorky piné krve 0,8-140 mg/l. Aby bylo mozné vypnout posuvny
rozsah vysledk(, musite zménit nastaveni testovacich parametr pristroje. Zménu nasta-
veni provedete u parametru wrCRP takto. Viz navod k pouZiti pfistroje.

Prebytek antigenu
Koncentrace CRP nizsi nez 1000 mg/l neposkytuji faleSné nizké vysledky.

Linearita
Vytéznost (Recovery) u postupné fedénych vzorkd plazmy s CRP byla v rozsahu od
96% do 111%.



Hemoglobin
Presnost a opakovatelnost

Presna studie byla provedena dle smérnice EP5-A3 Institutu pro klinické a laboratorni
standardy (CLSI).

Presnost v sérii, mezi jednotlivymi dny a celkova

Vzorek Cislo Pocet | Primér V sérii, Mezi Celkova,

vzorku dnu Hb (g/1) CV (%) jednotlivymi CV (%)
dny, CV (%)

Vzorek 1 20 65 3,1 2,3 3,8

PIna krev |Vzorek 2 20 140 2,6 1,7 3.1
Vzorek 3 20 196 2,5 2,0 3,6

Kontrolni |vzorek 1 | 20 128 2.3 0.8 24

Interference

_ Bez interference

Interferujici substance a3 do koncentrace

Bilirubin 200 pmol/l

Vitamin C 200 umol/l

Triglyceridy 11,5 mmol/l

Revmatoidni faktory (RF) 525 1U/ml

R-karoten 3,7 pmol/l

Ibuprofen 500 mg/l

Kyselina salicylova / kyselina acetylsalicylova 650 mg/l

Tetracykliny 200 mg/I

Urea 5000 mg/l

Antikoagulancia (lithny heparin nebo EDTA) Bez interference

Mérici rozmezi
Méfici rozmezi pro hemoglobin ve vzorcich pIné krve je 50-220 g/l (5,0-22,0 g/dI, 3,1-13,7
mmol/l).

Linearita
Vytéznost (Recovery) u postupné fedénych vzorkd s Hb byla v rozsahu od 96% do
103%.

13 Navaznost metody

CRP
Stanoveni CRP obsazené v testu QuikRead go wrCRP+Hb je standardizovano dle refe-
renéniho materidlu ERM®-DA474.

Hemoglobin
Stanoveni hemoglobinu obsazené v testu QuikRead go wrCRP+Hb ma navaznost na
standard ICSH (cyanmethemoglobin) 1995 a referen¢ni material CRM BCR-522.25: 26

14 Porovnani metod

CRP

Vzorky plazmy od pacientt byly méfeny za pouziti klinické laboratorni metody, metody
point-of-care (POCT) a metodou wrCRP+Hb na pfistroji QuikRead go. Shrnuti korela¢-
nich studii je popsano v nize uvedené tabulce.

Passing-Bablokova analyza

Klinicka laboratorni metoda POCT (point-of-care testovani)
y= 0,97x+0,2 y= 0,99x + 0,7
r= 0,996 r= 0,995
n= 97 n= 82

Porovnatelnost vzorku piné krve a plazmy
PFi porovnani 98 klinickych vzorkt vykazovaly vzorky plné krve (y) a vzorky plazmy (x)
srovnatelné vysledky: y = 1,00x + 0,04

Hemoglobin

Pacientské vzorky pIné krve byly méfeny za pouziti klinické laboratorni metody, metody
point-of-care (POCT) a metodou wrCRP+Hb na pfistroji QuikRead go. Shrnuti korelac¢-
nich studii je popsano v niZe uvedené tabulce.

Passing-Bablokova analyza

POCT (point-of-care testovani)

Klinicka laboratorni metoda
y= 1,03x-2,1
r= 0,996
n= 115

y= 1,07x-8,2
r= 0,980
n= 120

15 Doporuceni pro likvidaci

Odstrarite obsah podle narodnich a mistnich zakonu.

Vs8echny vzorky pacientl, pomtcky pro odbér vzorku, kontroly, pouzité zkumavky,
vicka a kyvety je nutné povazovat za potencialné infekéni materiél a dle toho s nimi
pracovat a likvidovat je. Nepouzité uzaveéry ¢inidel likvidujte jako nebezpeény odpad
obsahujici syntetické polymerni mikro€astice. Zabrarite jejich uvolnéni do Zivotniho
prostfedi. Dal$i informace naleznete v bezpe¢nostnich listech (SDS) specifickych pro
jednotlivé komponenty.

Materialy, ze kterych jsou vyrobeny jednotlivé slozky souprav pro QuikRead 101 a
QuikRead go:

Papir: Navod k pouziti

Karton: Obal soupravy véetné jeho vnitfnich ¢asti

Plast: Kyvety, vicka s reagencii, ochranna félie zakryvajici stojanek s kyvetami, stoja-
nek na kyvety, pisty, extrakéni zkumavky a lahvi¢ky na extrakéni reagencie, odbé&rove
tampony, tuby na pisty a kapilary

Sklo: Kapilary

Kov: Tuby na vicka s reagencii, kryci folie kyvet, vicka na kapilary a pisty

K recyklaci nejsou uréeny: uzaveéry tub na vicka s reagencii (nékolik uzavért) a mag-
netické karty (PVC)

Pokud se systém pouziva v souladu se spravnymi laboratornimi postupy, dodrzuje
se provozni hygiena a navod k pouziti, dodavané reagencie by nemély predstavovat
zdravotni riziko.



Chybova hlaseni

Chybova hlaseni zobrazovana pfistrojem QuikRead go jsou vypsana nize. Podrobnéjsi
informace o chybovych hlaSenich naleznete v navodu k pouziti pfistroje.

Chybova hlaseni

Méfeni zakazano.
Zkontrolujte vicko
reagencii.

Méfeni zakazano. Teplota
kyvety pfilis nizka.
Méfeni zakazano. Teplota
kyvety pfili§ vysoka.

Test zrusen.

P¥ili§ vysoky blank.

Test zruSen.
Nestabilni blank.

Test zrusen. Chyba v
pfidani reagencie.

Zadny vysledek.
Hematokrit prili§ nizky.

Zadny vysledek.
Hematokrit pfili§ vysoky.

Naprava

Zkontrolujte vicko reagencii. Zkontrolujte, Ze kyveta je
uzaviena vickem s reagencii a Ze tyrkysova ¢ast vicka
neni stlacena dovnitf.

Nechte kyvetu vytemperovat na pokojovou teplotu
(18...25°C). Poutzijte stejnou kyvetu znovu.

Nechte kyvetu ochladit na pokojovou teplotu (18...25°C).
Pouzijte stejnou kyvetu znovu.

Provedte test znovu za pouziti stejné kyvety. Méfeni
blanku nebylo dokon&eno nebo vzorek mohl obsahovat
interferujici latky. V druhém pfipadé nelze test dokon¢it.

Provedte novy test. B€éhem pfidani reagencie doSlo

k néjakému problému. Pokud se toto chybové hlaseni
objevi znovu, ujistéte se, Ze vicka s CRP reagencii
nebyla vystavena vihkosti. Také se ujistéte, Ze tuba na
vicka s reagencii je spravné uzavrena.

Pokud je hladina hematokritu u vzorku piné krve pod
méficim rozmezim Hct (viz ¢ast 12), nezobrazi
se zadny vysledek.

Pokud je hladina hematokritu u vzorkd pIné krve nad
méficim rozmezim Hct (viz ¢ast 12), nezobrazi
se zadny vysledek.

Neocekavané nizké nebo vysoké vysledky
Mozné pficiny neocekavané nizkych nebo vysokych vysledkd jsou popsany v nize uve-

dené tabulce.

Problém

Neocekavané

nizky vysledek. | vzorku.

PFili§ velky objem

vzorku.

Mozna pfic¢ina

PFili§ maly objem

Naprava

Provedte novy test. Ujistéte se, Ze kapilara je
zcela naplnéna. Zabrarite nasati vzduchovych
bublin do kapilary.

Provedte novy test. Ujistéte se, Ze kapilara je
fadné naplnéna. Otrete prebytecny vzorek
z povrchu kapilary.

Neocekavané " ; . !
vysoky PFilis maly objem vae?te nO\;]y'Lest. Uj|st(_et§ sa hladlr;(a pgfra
sledek pufru. v kyvete nachadza medzi dvoma ryskami

vys : vyznacenymi na kyvete.
Kyveta je Provedte novy test. Nedotykejte se prahlednych
znecisténa. ploch v doIni ¢asti kyvety.
Byly pouzity

Lo . komponenty Provedte novy test. Ujistéte se, Ze vSechny

Neocekavané | ryznych sarzi reagencie jsou ze stejné $arZe soupravy.

nizky nebo nebo testh.

vysoky Nespravne

vysledek. u:r?g\;gzgﬁi Provedte novy test. Ujistéte se, Ze reagencie
reagencie. jsou skladovany v souladu s navodem k pouZziti.

QuikRead go je registrovana ochrannéa zndmka spole¢nosti Aidian Oy.
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QuikRead go wrCRP+Hb Slovensky
Kat. ¢. 146255

Pouziva sa s pristrojom QuikRead go Instrument a pristrojom QuikRead go Plus. Dalej
oznacdovany ako pristroj QuikRead go.

Test QuikRead go wrCRP+Hb je imunoturbidimetricky test uréeny na kvantitativne stano-
venie hladiny C-reaktivneho proteinu (CRP) v pinej krvi, sére a plazme a na stanovenie
hladiny hemoglobinu (Hb) v plnej krvi. Test sa vykonava pomocou pristroja, ktory patri k
systému QuikRead go.

CRP je protein akutnej fazy pritomny v nizkych koncentraciach v krvi zdravych jedincov.’
Meranie CRP je zamerané na detekciu a vyhodnotenie infekcie, poskodenia tkaniv a za-
palovych ochoreni. Poskytuje informacie pre diagnostiku, liecbu a sledovanie zapalovych
ochoreni. Hemoglobin je protein obsahujuci Zelezo nachadzajuci sa v erytrocytoch, ktory
je zodpovedny za prenos kyslika. Stanovenie koncentracie hemoglobinu je bezny postup
v primarnej ako aj akutnej zdravotnej starostlivosti.

Iba na diagnostické pouzitie in vitro.

C-reaktivny protein (CRP

Infekcie, poskodenia tkaniv a zapalové ochorenia mézu byt sprevadzané nedpecifickym
zvy$enim hladiny CRP v krvi pacienta. Narast hladin CRP je rychly, zvy$enie je deteko-
vatelné po¢as 6-12 hodin od zaciatku zapalového procesu.?

Kvantitativne meranie CRP je citlivym indikatorom ucinnosti antimikrobidlnej tera-
pie a pri monitorovani bakterialnej infekcie, rovnako tak ako pri monitorovani a kon-
trole pooperaénych infekcii.>® Mierne zvy$ena hladina CRP rovnako ako variacie
$pecifické pre pacienta v rdmci rozmedzia 0,5-5 mg/l sa ukazali ako klinicky vyznamné
napr. pri neonatalnych sepsach,’ rekurentnych cievnych prihodach'®'2 a stavoch, ktoré
zahffiaju systémové zapaly (ako napr. CHOCHP'*'® a reumatoidna artritida'®'").
Koncentracie CRP mo6zu byt mierne zvySené aj u zdravych jedincov kvéli napr. Zivot-
nému S$tylu ako fajcenie a obezita. Jedincom s mierne zvySenou hladinou CRP hrozi
zvySené riziko kardiovaskularnych ochoreni (CVD) a meranie CRP moézZe byt po ur-
Ceni lekdrom pouzivané ako sucCast celkového hodnotenia rizika cievnej prihody
u dospelych pacientov so znamym CVD. Skoré rozhodnutia o liecbe a sledovani mézu
ovplyvnit priebeh ochorenia a mohli by ovplyvnit aj pacientovu motivaciu zmenit' svoj
Zivotny $tyl."81°

Vyhody merania CRP su v senzitivite i skorom a spolahlivom odzrkadleni odpovede akut-
nej fazy. Tiez moze byt pouZité na sledovanie stavu pacienta a jeho odpovede na liebu.
Avsak zvySenie hladiny CRP nie je $pecifické.

Hemoglobin (Hb)

K znizeniu koncentracie Hb méze dojst pri nedostatku Zeleza alebo po strate krvi. Zvy-
Sena koncentracia Hb v krvi sa mdze vyskytovat pri nizkej dodavke kyslika, napr. u oséb
Zijucich v horskych oblastiach alebo u fajciarov.

Stanovenie hladiny hemoglobinu v krvi rychlo poda v§eobecny obraz o zdravi a celkovom
fyzickom stave jednotlivca. AvSak, je potrebné zistit dévody veduce k zmene hladiny he-
moglobinu a odporuca sa zmerat dal$ie krvné hodnoty. Hladina hemoglobinu méze tiez
byt ovplyvnena objemom plazmy jedinca.

C-reaktivny protein (CRP

Meranie CRP pomocou testu QuikRead go wrCRP+Hb je zaloZené na imunoturbidimet-
rickej metdde a na aglutinacnej reakcii. Mikrocastice su pokryté protilatkou proti fragmen-
tom fudského CRP F(ab), a CRP pritomny vo vzorke reaguje s tymito mikroCasticami.
Vzniknutd zmena turbidity roztoku sa meria pomocou pristroja QuikRead go. Test CRP
dobre koreluje s vysledkami ziskanymi z viacerych dalSich imunoturbidimetrickych me-
tod.

Vzorka plnej krvi sa prida k pufru v predplnenych kyvetach, kde su krvinky hemoly-
zované. Kalibracné udaje testu sa nachadzaju na Stitku s Ciarovym koédom kyvety,
ktory pristroj QuikRead go automaticky nacita pred zaciatkom testu. Hodnota CRP
je automaticky korigovana podlia hladiny hematokritu vo vzorke. Hodnoty hematokritu
sa nezobrazuju, ale su pouzité vo vypoctoch. Rozmedzie merania pre vzorky pinej krvi
je 0,5-200 mg/l (pri hodnote hematokritu 40 %) a 0,5-120 mg/l pri pouZiti séra alebo
plazmy.

Hemoglobin (Hb)

Meranie Hb pomocou testu QuikRead go wrCRP+Hb je zaloZené na fotometrickom me-
rani oxyhemoglobinu pri dvoch vinovych dizkach. Pufer hemolyzuje erytrocyty vo vzorke
v kyvete, a nasledne po uvolneni hemoglobinu bude zmerana absorpcia svetla.Pristroj
koriguje vplyv lipidov a inych faktorov zvysujlcich turbiditu na vysledky. Ciarovy kod na
kyvete obsahuje poZzadované parametre na vypocet koncentracie Hb a pristroj QuikRead
go zobrazi ziskané vysledky stanovenia Hb. Rozmedzie merania Hb testu je 50-220 g/l
(5,0-22,0 g/dl, 3,1-13,7 mmol/l).



Obsah kitu

Nazov sucasti
a pévod

QuikRead go wrCRP+Hb
Symbol Kat. ¢. 146255
50 testov

QuikRead go wrCRP+Hb

vie¢ka s reagenciou

2x25

Pufer 2x25x1ml
Kapilary (10 pl) [CAPIL [HEP] 50
Plungers 50

Navod na pouzitie
Reagencie obsahuju konzervaéné latky, pozrite, prosim, ¢ast 5 ,Varovania a bezpec-
nostné opatrenia“.

Stabilita
. Otvorené pri Otvorené pri teplote | Neotvorené pri
Reagencie teplote 2...8°C 18...25°C teplote 2...25°C
Viecka
S reagenciou 6 mesiacov 6 mesiacov
Do datumu exspiracie
uvedeného na
Bez ochrannej félie: | Bez ochrannej folie: | suprave
Pufer 6 mesiacov 3 mesiace
Samostatna predplnend kyveta:
2 hodiny

Priprava reagencii a podmienky skladovania

Vsetky reagencie su pripravené na pouzitie. Viecka s CRP reagenciou testu QuikRead
go wrCRP+Hb chrarite pred vihkostou. Uzatvorte hlinikovd tubu ihned po vynati vie¢ka
S reagenciou.

Poskodenie reagencie

Produkt by mal byt pouzivany len ak je objem pufru v kyvete spravny. Skontrolujte, Ci
sa povrch tekutiny nachadza medzi dvomi ¢iarami oznacenymi na kyvete. Nepouzivajte
kyvetu s viditelnym znecistenim pufru.

Varovania a bezpec¢nostné opatrenia

Iba na diagnostické pouZzitie in vitro.

Pri praci so vzorkami alebo reagenciami, je zakazané fajcit, jest a pit. Pri manipuldcii
so vzorkami pacientov a v sUprave pouzivajte vhodny ochranny osobny odev a jed-
norazové rukavice. Po dokonceni testu si starostlivo umyte ruky.

Vyhnite sa priamemu kontaktu s koZou a o¢ami. Ak déjde ku kontaktu s koZou, postih-
nuté miesto ihned umyte dostatoénym mnozstvom vody a mydia.
Pufer obsahuje 0,004% reakéna zmes zlozena z tychto latok: 5-chlér-
2-metyl-4-izotiazolin-3-6n [ES &. 247-500-7] a 2-metyl-2H-izotiazol-3-6n
[ES ¢. 220-239-6] (3:1) (Skin Sens. 1, Aquatic Chronic 3), a < 0,1%
azidu sodného. Méze vyvolat alergicku koznu reakciu (H317). Skodlivy
pre vodné organizmy, s dlhodobymi u¢inkami (H412). Zabrarte vdycho-
vaniu par (P261). Zabrarite uvolneniu do Zivotného prostredia (P273).
Noste ochranné rukavice/ochranny odev (P280). Ak sa prejavi podr‘azdenie pokozky
alebo sa vytvoria vyrazky: vyhladajte lekarsku pomoc/ starostlivost (P333+P313).
Kontaminovany odev vyzleéte a pred dalSim pouzitim vyperte (P362+P364). Znes-
kodnite obsah podla narodnych a miestnych zakonov (P501).

Lyofilizované reagencie vo vnutri viecka s reagenciou obsahuju < 1 % azidu sodného
(Aquatic Chronic 3). Skodlivy pre vodné organizmy, s dlhodobymi uc¢inkami (H412). Za-
brarite uvolneniu do Zivotného prostredia (P273). Zneskodnite obsah podla narodnych
a miestnych zakonov (P501). Pri kontakte s kyselinami uvoltiuje velmi toxicky plyn
(EUH032). Obsahuje mikrocastice zo syntetického polyméru. Nevypustajte cinidlo
z uzaveru mimo kyvety. MikroGastice zostavaju uzavreté v kyvete pri pouziti podla
pokynov.

Rekonstituované a tekuté reagencie obsahuju < 0,1% azidu sodného — tato koncen-
tracia nie je povazovana za $kodlivi. Reakciou azidov s kovovym potrubim mézu
vznikat’' vybusné zlGgeniny. Riziku nahromadenia azidov v odpadovom potrubi pri
likvidacii reagencii zabranite tak, Ze odpad splachnete velkym mnozstvom vody.
Likvidacia: pozri kapitolu 15.

Pozor

Analytické bezpeénostné opatrenia

Produkt nepouzivajte po uplynuti doby exspiracie uvedenej na vonkajSom obale.
Neprekradujte dobu, po ktoru je pre otvorené reagencie zaruc¢ena stabilita.

Suprava QuikRead go wrCRP+Hb je uréend na pouzitie vyhradne s pristrojom
QuikRead go.

NemiesSajte komponenty s réznym Cislom $arze alebo z roznych testov. Komponenty
su jednorazové. Komponenty, ktoré uz boli pouZité na vykonanie testu, nikdy nepou-
Zivajte znovu.

Pri prvom otvoreni stpravy sa presvedcte, Ze vnutorné ochranné félie, v ktorych su
zabalené kyvety (2 ks) su nepoSkodené. Ak je ochranna félia poSkodena, kyvety vo
vnutri nepouzivajte. Pred pouzitim kazdej jednotlivej kyvety sa presvedcte, Ze jej kry-
cia folia je neposkodena.

Nedotykajte sa priehladného rovného povrchu na spodnej €asti kyvety (opticka ¢ast).
Kyvety s odtlackami prstov zlikvidujte.

QuikRead go wrCRP+Hb viecka s reagenciou su tyrkysové, aby ich bolo mozné odli-
it od ostatnych analytov QuikRead.

Viecka s QuikRead go wrCRP+Hb reagenciou nevystavuijte vihkosti. lhned po vybrati
viecka s reagenciou starostlivo uzatvorte hlinikovu tubu.

Nevylejte kvapalinu do meracej komorky pristroja.



Typ vzorky, odber a objem vzorky

Vysledky CRP mozu byt ziskané zo vzoriek plnej krvi, plazmy alebo séra. Vysledky Hb
mozu byt vSak ziskané len zo vzoriek pinej krvi.

Na odber vzorky sa odporuc¢a pouzivat kapilary obsiahnuté v stprave (kat. ¢.146255).

Objem | Mozny

Typ vzorky vzorky |vysledok Odber vzorky

. Dezinfikujte a osuste koncek prsta a vykonajte
Eg;%g;’a 10 ul CSP vpich lancetou. Zotrite prvu kvapku a odoberte
2 orsta H Hb 10 pl krvi z druhej kvapky do heparinizovanej

P kapilary.

. Pouzite vzorku vendznej krvi odobranu do
Q’\}gﬁ%aglﬁé 10 ul CEP skumavky obsahujucej heparin alebo EDTA.
Krv p H Hb ZmieSajte pIna krv niekolkymi otoeniami

skumavky a odoberte 10 pl vzorky kapilarou.
Pouzite plazmu s EDTA/heparinom.
Plazma 10 pl CRP Nepouzivajte jasne hemolyzované vzorky.
Mierna hemolyza vysledky testu neovplyvni.
Sérum 10 CRP Nepouzivajte jasne hemolyzované vzorky.

Mierna hemolyza vysledky testu neovplyvni.

Riedenie vzorky

Vzorka Navod

PlIna krv Neriedte vzorky plnej krvi.

Plazma/
sérum

Vzorky plazmy alebo séra je mozné pred pridanim do kyvety
nariedit v 0,9% roztoku NaCl.

Odportc¢any pomer riedenia je 1+3 (objemovo, 1 diel vzorky + 3
diely 0,9% roztoku NaCl). Vezmite 10 pl zriedenej vzorky do kyvety,
zmerajte vzorky a vynasobte vysledok 4.

Skladovanie vzoriek

Typ vzorky Kratkodobé skladovanie | DIhodobé skladovanie

Maximalne 5 minat v hepa-

PIna krv odobrata z prsta rinizovanej kapilare Neskladujte
. . . Pri teplote 2...8°C Oddelte plazmu a skladujte
Antikoagulovana pinéd krv | 401 3 dni pri teplote nizsej ako —20°C
Pri teplote 2...8°C Pri teplote pod —20°C pocas
Plazma po dobu 7 dni 3 rokov?®
Sérum Pri teplote 2...8°C Pri teplote pod —20°C pocas
po dobu 7 dni 3 rokov?®
Vzorka (plna krv, plazma, |Priteplote 18...25°C Neskladujte

sérum) v pufri pocas 2 hodin

Pred testovanim vzorky temperujte na izbovu teplotu (18...25°C). Zmrazené vzorky
je pred testovanim nutné Uplne rozmrazit, premiesat’ a zahriat na izbovu teplotu. Ak
rozmrazené vzorky plazmy obsahuju zrazeniny, je vhodné ich centrifugovat. Vzorky by
sa nemali opakovane zmrazovat a rozmrazovat.

Material vyzadovany, ale nedodavany v stprave
Nasledujuci material je vyzadovany, nie je dodavany v stprave ale samostatne. Dodava-
né materidly su uvedené v cCasti 4 , Reagencie".

Material Kat. &. Dalsie informacie

QuikRead go Instrument so soft-

vérovou verziou 7.5 alebo novSou 135867 Pristroje QuikRead go su
QuikRead go Plus Instrument so soft- 155375 ekvivalentné pristroje

vérovou verziou 2.0.0 alebo novSou

Kapilary (10 pl) 50 kusov 147851 A

Piesty 50 kusov 67966 Dodavany s 146255

QuikRead go CRP Control 153764

QuikRead go CRP Control High 153763 . .
QuikRead go CRP Control Low 153765 | Odporucené na kontrolu kvality
QuikRead go Hb 10 pl Control 153656

Lancety na odber z prsta - -

Postup merania

Pred zaciatkom merania si precitajte a nasledne postupujte podla navodu na pouzitie
pristroja QuikRead go a testu QuikRead go wrCRP+Hb. Otvorte féliovy obal stojana s
kyvetami a poznacte si datum otvorenia na stojan.

Odber vzorky (obrazky 1-5)

Na pridavanie vzorky do predplnenej kyvety sa odportc¢aju sklenené kapilary (10 pl) a
piesty. Stprava QuikRead go wrCRP+HDb (kat. ¢.146255) obsahuje kapilary a piesty.

1.

wnN

Predplnené kyvety musia byt pred pouzitim vytemperované na izbovl teplotu
(18...25°C).Vytemperovanie kyvety po vybrati z chladnicky (2...8°C) trva asi 15 mi-
nut. Nedotykajte sa priehladného rovného povrchu na spodnej Casti kyvety (opticka
Cast). Odstrarite z kyvety foliovy obal. Zabrarite vyliatiu kvapaliny z kyvety. Pripadny
kondenzovany pufer na féliovom obale nema na vysledky Ziadny vplyv. Test je nutné
vykonat' do dvoch (2) hodin od otvorenia kyvety. O spravnosti objemu sa uistite tak,
Ze sa povrch kvapaliny nachadza medzi dvomi ryskami ozna¢enymi na kyvete.

. Vlozte piest do kapilary do konca ozna¢eného oranzovym prazkom.

Kapilaru naplrite vzorkou az po biely uzaver (10 pl). Uistite sa, Ze sa v kapilare nena-
chadzaju ziadne vzduchové bubliny. ZvySok vzorky na vonkajsej strane kapilary otrite
pomocou jemného tampoénu.

Umiestnite kapilaru so vzorkou do roztoku pufra v kyvete a zatlacenim piestu nadol
aplikujte. Uistite sa, Ze je kapilara uplne prazdna.

Kyvetu pevne uzavrite pomocou viecka s reagenciou CRP. Vnutornu tyrkysovu Cast’
vie¢ka reagencie nezatlacajte dolu. Po zmieSani vzorky s pufrom bude roztok stabilny
este asponi dve (2) hodiny. Udrzujte kyvetu kolmo a netraste fiou.

Analyza vzorky (vid' obrazky 6-8)

Test zacnite zapnutim pristroja QuikRead go. Kompletné pokyny najdete v navode na
pouzitie pristroja. Obrazovka vas prevedie testom.

6

7.

Na obrazovke pristroja QuikRead go vyberte moznost Meranie / Meranie vzorky.
VloZzte kyvetu do pristroja s ¢iarovym kédom oto€enym k vam, ako je zndzornené na
obrazku 7. Pristroj rozpozna typ vzorky. Na obrazovke sa zobrazuje priebeh merania.
Pristroj najskor meria blank vzorky a potom bude merat koncentracie CRP a Hb.

. Vysledok sa zobrazi na obrazovke a po dokonéeni merania sa kyveta automaticky

zdvihne.



Meranie kontrolného materialu

Pozrite si navod na pouzitie priloZzeny ku kazdej kontrolnej liekovke. Analyzujte kontrol-
né vzorky ako vzorky pacientov, ale vyberte Kontrola kvality na obrazovke pristroja
QuikRead go. Vysledok sa ulozi do samostatného suboru s vysledkami pre vysledky
kontroly kvality.

Odportca sa pravidelne pouzivat kontrolné materialy QuikRead go CRP Control (kat.

¢. 153764), QuikRead go CRP Control High (kat. €. 153763) a/alebo QuikRead go CRP

Control Low (kat. €. 153765) a QuikRead go Hb 10 pl (kat. ¢. 153656). Ak spozorujete

akékolvek zmeny vo funkénosti testu, prosim, pozrite ¢ast 16 ,Chybové hlasenia" a kon-

taktujte spolo¢nost Aidian alebo Vasho miestneho distributora.

o Kontrolny material QuikRead CRP:
VsSetky kontrola QuikRead CRP su pripravené na pouzitie. Medzné hodnoty boli
stanovené na pristroji QuikRead go, a s kontrolnym materidlom pracujte rovnako
ako so vzorkami plazmy alebo séra.Vykonajte test podla navodu uvedeného v Casti
7 ,Postup merania". Pouzite rovnaky objem vzorky ako pre nezname vzorky krvi
(10 pl). Kontrola v kyvete je stabilna po dobu 15 minut.

e Iné komeréne dostupné kontrolné materialy pre CRP:
S kontrolnym materidlom zaobchadzajte a pouzivajte ho podia pokynov vyrobcu a
meranie vykonajte rovhakym spésobom ako s QuikRead CRP kontrolnym materia-
lom. Vykonajte test podla navodu uvedeného v Casti 7 ,Postup merania". Akcepto-
vatelné medzné hodnoty musia byt stanovené na pristroji QuikRead go. Meranie
hodnoty blanku nemusi byt Uspe$né, ak pouzijete kontrolné materidly obsahujuce
syntetické erytrocyty, ktoré bezne nehemolyzuju.

o Kontrolny material QuikRead go Hb:
Kontrolny material QuikRead go Hb 10 pl Control je pripraveny na okamzité pouzi-
tie. Medzné hodnoty boli stanovené pre pristroj QuikRead go, a kontrolny material
sa pouziva ako vzorka plnej krvi. Vykonajte test podla postupu uvedeného v Casti
7 ,Postup merania". Pouzite rovnaky objem vzorky ako pre nezname vzorky krvi
(10 pl).

e Iné komeréne dostupné kontrolné materialy Hb:
S kontrolnymi materialmi zaobchadzajte a pouzivajte ich podla pokynov vyrobcu.Vy-
konajte test podla postupu uvedeného v &asti 7 ,Postup merania". Akceptovatelné
medzné hodnoty musia byt definované pomocou pristroja QuikRead go. Meranie
hodnoty blanku nemusi byt Uspesné, ak pouzijete kontrolné materidly obsahujuce
syntetické erytrocyty, ktoré bezne nehemolyzuju. Kontrolné materidly v ktorych je pri-
tomny Hb vo forme inej nez oxyhemoglobin, alebo ktoré obsahuju zlu¢eniny, ktoré
mbzu Hb modifikovat, mézu viest k vysledkom neodpovedajicim vysledkom ziska-
nym inymi metédami.

CRP

ZvySenie hodnoty CRP je nespecifické a vysledky je potrebné posudzovat podla dal-
Sich klinickych priznakov. Sériové merania CRP mozu byt vyzadované pri sledovani
stavu pacienta alebo jeho odpovede na liecbu a pri merani hladin CRP u novorodencov.
Dalej sa pri hodnoteni mierne zvy$enej hladiny CRP doporucuje stanovit’ vychodiskovi
hladinu CRP $pecifickli pre daného pacienta.

Vysledok

testu CRP Interpretacia vysledku

Vylu€uje mnohé akutne zapalové ochorenia, ale zapalové procesy
vyslovne nevylucuje.?'
Nie sU nutne vylu¢ené mozné zapaly u novonarodenych deti.”®
Uz pri zvy$enych pociatocnych hladinach pod 10 mg/I musi byt
brana do Givahy moznost' napr. srdcového infarktu alebo
rekurentnych cievnych prihod. -2
Nie su nutne vylu¢ené mozné zapaly alebo zhor8enia stavu
pri systémovom zapale.™""
Zvysené koncentracie sa objavuju pri akutnych ochoreniach,
10-50 mg/I ktoré sa vyskytuju v pritomnosti mierneho az stredného
zapalového procesu.?!
> 50 mg/l Indikuju vysoky aZ extenzivny zapalovy proces.?!

<10 mg/l

Hodnotenie rizik CVD
V8eobecne uznavané cut-off hodnoty 10-roéného hodnotenia rizik CVD v zdravej popu-
lacii boli stanovené takto':

Vysledok testu CRP Interpretacia vysledku
<1 mg/l Nizke riziko CVD

1-3 mgl/l Stredné riziko CVD

>3 mg/l Zvysené riziko CVD

Ak boli pouzité zriedené vzorky plazmy alebo séra, kone€ny vysledok musi byt prepo-
Citany podla navodu v casti 6 ,Vzorky". Ak je to potrebné, pozrite ¢ast 16 ,Chybové
hlasenia" a zopakujte test.

Hb

Vysledky testu Hb Interpretacia vysledku?

Zeny <120 g/l (12,0 g/dl, 7,4 mmol/l) Pod referenénou hodnotou
> 150 g/l (15,0 g/dl, 9,3 mmol/l) Nad referen¢nou hodnotou

Muzi <130 g/1 (13,0 g/dl, 8,1 mmol/l) Pod referenénou hodnotou
> 170 g/l (17,0 g/dl, 10,6 mmol/l) Nad referené¢nou hodnotou

Deti <110 g/l (11,0 g/dl, 6,8 mmol/l) Pod referenénou hodnotou

1-12 rokov* > 155 g/l (15,5 g/dI, 9,6 mmol/l) Nad referenénou hodnotou

* Hodnoty Hb u deti postupne rastu az dosiahnu hodnoty u dospelych.

Referenc¢né hodnoty Hb najdete v Casti 11 ,Ocakavané hodnoty". Vysledky hladiny
Hb su ovplyvnené stravou pacienta a zvySenim nadmorskej vySky miesta ich pobytu.
Preto sa odportca, aby si kazdé laboratérium stanovilo viastné referenéné hodnoty Hb.

Pri diagnostike pacientov je potrebné vziat do Gvahy celkovy klinicky stav pacienta.
Ak je to potrebné, pozrite Cast' 16 ,, Chybové hlasenia" a zopakujte test.



10 Obmedzenia postupu merania

Postupy testovania iné ako tie, ktoré su uvedené v tejto prirucke, mézu viest k otdznym
vysledkom. Niektoré latky mozu interferovat s vysledkami testu, prosim, pozrite ¢ast 12
,Charakteristiky testu".

Vysledok testu sa nikdy nesmie pouzit samostatne (bez celkového klinického hodnote-
nia) na stanovenie diagnézy. Odchylky CRP medzi jednotlivcami su ddlezité a musi na ne
byt brany ohlad, napriklad priemerom sériovych merani, pri interpretacii hodnét.

11 Ocakavané hodnoty

CRP

Referenéna hodnota: < 3 mg/I"#2 stredna hodnota u viditelne zdravych dospelych:
0,8 mg/l 2.

Hladina CRP u novorodencov méze byt ovplyvnena napr. nedonosenostou, dizkou pé-
rodu a komplikaciami pri pérode.

Hned po narodeni je hladina CRP u novorodencov vo v§eobecnosti nizsia a zvysi sa do
uréitého rozsahu (median pod 2 mg/l) po¢as nasledujdcich par dni’.

Hb

Referen¢na skupina | Referenéné hodnoty?

Zeny 120-150 g/l (12,0-15,0 g/dI, 7,4-9,3 mmol/l)
Muzi 130-170 g/l (13,0-17,0 g/dI, 8,1-10,6 mmol/l)
Deti 1-12 rokov* 110-155 g/l (11,0-15,5 g/dl, 6,8-9,6 mmol/l)

* Hodnoty Hb u deti postupne rastu az dosiahnu hodnoty u dospelych.

12 Charakteristiky testu

Preukazalo sa, Ze vykonnostné charakteristiky testu QuikRead go wrCRP+Hb su ekvi-
valentné s pristrojom QuikRead go Instrument a pristrojom QuikRead go Plus Instrument.

CRP

Presnost’ a reprodukovatelnost’

Studia presnosti bola vyhotovena v stlade s pokynmi IntitGtu klinickych a laboratérnych
Standardov (Clinical and Laboratory Standards Institute; CLSI EP5-A3).

Presnost’ v priebehu merania, medzi driami a celkova
Vzorka Cislo Pocet | Priemerné |V sérii, CV medzi Celkova,
vzorky dni CRP (mg/l) | CV (%) driami (%) CV (%)
Vzorka 1 20 58 2,6 2,0 3.4
PlIna krv Vzorka 2 20 55 3,8 1.1 4,0
Vzorka 3 20 181 5,8 2,8 6,9
Vzorka 1 20 18 4,6 34 57
Plazma Vzorka 2 20 63 3,0 1,0 3,5
Vzorka 3 20 120 6,1 2,5 6,6
Kontrolny
material 1 |Vzorka 1 20 2,5 2,7 4,2 5,3
Kontrolny
material 2 |Vzorka 1 20 27 2,3 1,5 3,0
Kontrolny
material 3 |Vzorka 1 20 88 54 2,9 5,8
Interferencia
Lo . Interferencia nezistena
Interferujuca substancia a2 do koncentracie
Bilirubin 400 ymol/l
Vitamin C 200 pmol/l
Triglyceridy 11,5 mmol/l
Cholesterol 10,0 mmol/l
Reumatoidné faktory (RF) 525 1U/ml
Leukocyty 87x10%
Antikoagulanty (Li-heparin alebo EDTA) Ziadna interferencia

Vacsina heterofilnych protilatok alebo protilatok proti ovéim antigénom vo vzorkach s
testom neinterferuje, pretoze protilatky nedisponuju segmentom Fc. V zriedkavych pripa-
doch bola pozorovana interferencia s IgM myelémového proteinu.

Limity detekcie
Limit detekcie testu je < 0,4 mgl/l.

Rozsah merania
Rozsah merania u vzoriek plnej krvi je pre CRP 0,5-200 mg/l pri urovni hematokritu
40%. Ak je hematokrit niz8i alebo vy$si ako 40%, rozsah merania sa upravi podla nizsie
uvedenej tabulky. Namerana hodnota CRP sa nezobrazi, ak je uroveri hematokritu mimo
rozsahu 15-75 %.

Hematokrit | Objem Rozsah merania
Typvzorky g vzorky (mg/l CRP)
15-19 0,5-140
20-24 0,5-150
5&52 8’2:138 Pokial je vysledok
34-36 0.5-180 mimo rozsahu
. ’ merania, zobrazi
\k/;ci)rka pinej %jg 10 pl gg:;gg sa vysledok vo
32-51 0,5-250 alebo ¢
g 0,5-280 CRP >200 mg/l*
62-67 0,6-310 ” o
68-71 0,7-370
72-75 0,8-420
Vzorka B 10ul 0.5-120
plazmy/séra M )

Je mozné vypnut posun rozsahu merania. V takomto pripade je fixny rozsah merania pre
vzorky plnej krvi 0,8—140 mg/I. Ak chcete vypnut kizavy rozsah vysledkov, musite zmenit'
nastavenia parametrov testu pristroja. Zmenu nastavenia parametru wrCRP vykonate
takto. Pozrite si navod na pouzitie pristroja.

Prebytok antigénu
Koncentracie CRP nizsie nez 1 000 mg/l neposkytuju falo$ne nizke vysledky.



Linearita
Vytaznost (Recovery) u postupne riedenych vzoriek plazmy na CRP bola v rozsahu
96 % az 111 %.

Hb

Presnost’ a opakovatelnost’

Studia presnosti bola vyhotovena v stilade s pokynmi Institutu klinickych a laboratérnych
Standardov (Clinical and Laboratory Standards Institute; CLSI EP5-A3).

Presnost’ v priebehu merania, medzi diiami a celkova

Vzorka Cislo Pocet Priemerné |V sérii, CV medzi | Celkova,
vzorky dni CRP (mg/l) |CV (%) diiami (%) | CV (%)
Vzorka 1 20 65 3,1 2,3 3,8

PIna krv | Vzorka 2 20 140 2,6 1,7 3,1
Vzorka 3 20 196 2,5 2,0 3,6

Kontrolny |vzorka 1 | 20 128 23 0.8 24

Interferencia

L. . Interferencia nezistena az
Interferujuca latka do koncentracie
Bilirubin 200 pmol/l
Vitamin C 200 umol/l
Triglyceridy 11,5 mmol/l
Reumatoidné faktory (RF) 525 IU/ml
B-karotén 3,7 umol/l
Ibuprofen 500 mg/l
Salycilat / acetylsalycilat 650 mg/l
Tetracykliny 200 mg/I
Mocovina 5000 mg/I
Antikoagulanty (Li-heparin alebo EDTA) Ziadna interferencia

Rozsah merania
Rozsah merania pre hemoglobin vo vzorkach pinej krvi je 50-220 g/l (5,0-22,0 g/dl,
3,1-13,7 mmol/l).

Linearita
Vytaznost (Recovery) u postupne riedenych vzoriek bola v rozsahu 96% az 103%.

13 Navaznost’ metody

CRP
Stanovenie CRP, ktory je sucastou testu QuikRead go wrCRP+Hb, je Standardizované
podla referenéného materiadlu ERM®-DA474.

Hb
Stanovenie Hb, ktory je sucastou testu QuikRead go wrCRP+HDb, je ma navaznost na
Standard ICHS (kyanomethemoglobin) 1995 a referen¢ny material CRM BCR-522.25.26

14 Porovnanie metod

CRP

Analyzovali sme vzorky plazmy odobrané od pacienta pomocou klinickej laboratornej
metddy, metddou point-of-care (POCT) a metédou wrCRP+Hb na pristroji QuikRead go.
Zhrnutie korelagnych $tudii najdete v nasledujucej tabulke.

Passing-Bablokova metéda
Klinicka laboratérna metdda POCT (point-of-care testovanie)
y= 0,97x+0,2 y= 099 +0,7
r= 0,996 r= 0,995
n= 97 n= 82

Porovnatelnost’ vzoriek plnej krvi a plazmy
Pri porovnani 98 klinickych vzoriek boli vysledky pInej krvi (y) a plazmy (x) porovnatelné:
y =1,00 x + 0,04

Hb

Analyzovali sme vzorky plnej krvi odobrané od pacienta pomocou klinickej laboratérnej
metddy, metddy point-of-care (POCT) a metédou wrCRP+Hb na pristroji QuikRead go.
Zhrnutie korelaénych $tudii najdete v nasledujucej tabulke.

Passing-Bablokova analyza
Klinicka laboratérna metéda POCT (point-of-care testovanie)
y= 1,03x-21 y=1,07x-8.2
r= 0,996 r= 0,980
n= 115 n= 120

15 Odporucany sposob likvidacie

e Obsah zlikvidujte podia narodnych a miestnych zakonov.

e So vSetkymi vzorkami pacientov, pomdckami na odber vzorky, kontrolnym materia-
lom, pouzitymi vie€kami, kyvetami, kapilarami a piestmi je potrebné manipulovat a
likvidovat ich ako biologicky, potencialne infekény material. Nepouzité uzavéry ¢ini-
del likvidujte jako nebezpecny odpad obsahujici syntetické polymerni mikrocastice.
Zabrarite jejich uvolnéni do Zivotniho prostfedi. Dal$i informace naleznete v bezpec-
nostnich listech (SDS) specifickych pro jednotlivé komponenty.

e Materidly z ktorych sU vyrobené jednotlivé zlozky suprav pre QuikRead 101 a
QuikRead go:

Papier: Navod na pouZzitie

Kartén: Obal supravy vratane jeho vnutornych casti

Plast: Kyvety, viecka s reagenciou, ochranna félia na prekrytie stojanu s kyvetami,
stojancekna kyvety, piesty, extrakéné skumavky a flasticky na extrakéné reagencie,
odberové tampony, tuby na piesty a kapilary

Sklo: Kapilary

Kov: Tuby na vie¢ka s reagenciou, krycie folie kyviet,viecka na kapilary a piesty

Na recyklaciu nie st uréené: uzavery tub na viecka s reagenciou (niekolko uzaverov)
a magnetické karty (PVC).

e Ak sa systém pouziva v sulade so spravnymi laboratérnymi postupmi, dodrzuje sa
pracovna hygiena a navod na pouzitie, dodavané reagencie by nemali predstavovat’
zdravotné riziko.



Chybové hlasenia

Chybové hlasenia zobrazené pristrojom QuikRead go su uvedené nizSie. PodrobnejSie
informacie o chybovych hlaseniach nédjdete v navode na pouzitie pristroja.

Chybové hlasenia
Meranie zakazané.
Skontrolujte viecko
reagencie.

Meranie zakazané.
Teplota kyvety prili§ nizka.
Meranie zakazané. Teplo-
ta kyvety prili§ vysoka.
Test zruSeny.

Prili§ vysoky blank.

Test zruSeny.

Nestabilny blank.

Test zruSeny.
Chyba v pridani
reagencie.

Ziadny vysledok.
Hematokrit prili§ nizky.

Ziadny vysledok.
Hematokrit prili§ vysoky.

Naprava

Skontrolujte, ¢i je kyveta uzavreta vieckom s
reagenciou a &i tyrkysova ¢ast viecka nie je pretlacena
dovndtra.

Nechajte kyvetu vytemperovat na izbovu teplotu
(18...25°C). Pouzite rovnaku kyvetu znova.

Nechajte kyvetu ochladit' na izbovu teplotu (18...25°C).
Pouzite rovnaku kyvetu znova.

Viykonaijte test znova s pouzitim rovnakej kyvety.
Meranie blanku nebolo dokonéené alebo vzorka mohla
obsahovat interferujuce latky. V druhom pripade sa test
nedéa dokongit.

Vykonajte novy test. Pri pridani Cinidla doslo k nejakému
problému. Ak sa toto chybové hlasenie zobrazi znova,
skontrolujte, ¢i vie¢ka s ¢inidlom CRP neboli vystavené
vlhkosti. Tiez sa uistite, ¢i je tuba na vie€ka s Cinidlom
spravne uzavreta.

Pokial je hladina hematokritu u vzorky pinej krvi pod
rozsahom merania Hct (vid. ¢ast 12), nezobrazi sa
Ziadny vysledok.

Pokial je hladina hematokritu u vzorky pinej krvi nad
rozsahom merania Hct (vid. ¢ast' 12), nezobrazi sa
Ziadny vysledok.

Neocakavane nizke alebo vysoké vysledky
Mozné priciny neo€akavane nizkych alebo vysokych vysledkov su popisané v nizSie

uvedenej tabulke.

Problém

Neocakavane
nizky vysledok.

Prili§ velky
objem vzorky.
Neocakavane )
vysoky Prili§ maly
vysledok. objem pufra.
Kyveta je
znecistena.

s Boli pouzité kom-
Neocakévane | ponenty roznych
nizky . Sarzi alebo testov.
alebo vysoky ,
vysledok. Nespravne ucho-

Mozna pricina

Prili§ maly
objem vzorky.

vavanie reagencie

Naprava

Vykonajte novy test. Uistite sa, Ze kapilara je
celkom naplnend. Zabrarite nasatiu vzducho-
vych bublin v kapilare.

Vykonajte novy test. Uistite sa, Ze kapilara
je riadne naplnena. Otrite prebyto¢nu vzorku
z povrchu kapilary.

Vykonajte novy test. Uistite sa hladina pufra
v kyvete nachadza medzi dvoma ryskami
vyznacenymi na kyvete.

Vykonajte novy test. Nedotykajte sa
priehladnych pléch v dolnej asti kyvety.

Vykonaijte novy test.Uistite sa, Ze vSetky
reagencie su z rovnakej Sarze sUpravy.

Vykonajte novy test. Uistite sa, Ze ¢inidla su
skladované v stlade s navodom na pouzitie.

QuikRead go je registrovana znamka firmy Aidian Oy.
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QuikRead go wrCRP+Hb Magyar
Kat. sz. 146255

A QuikRead go Instrument és a QuikRead go Plus Instrument miiszerekkel valé haszna-
latra. A tovabbiakban: QuikRead go miszer.

A QuikRead go wrCRP+Hb teszt egy immunturbidimetrias eljaras, amely a C-reaktiv
protein (CRP) szintjének teljes vérben, szérumban vagy plazmaban torténd, valamint
a hemoglobin (Hb) szintjének teljes vérben torténé kvantitativ meghatarozasara szolgal.
A teszt végrehajtasa a QuikRead go rendszerhez tartozé miszerrel torténik.

A CRP egy akut fazis fehérje, amely kis koncentracioban jelen van egészséges szemé-
lyek vérében." A CRP-szint mérése segit a fertézések, illetve a szdvetkarosodassal és
a gyulladassal jaré allapotok kimutatdsaban. Informaciokat szolgaltat a gyulladassal jaré
koros allapotok diagnosztizalasahoz, kezeléséhez és monitorozasahoz.

A Hb a vérosvérsejtekben talalhatd, vastartalmu fehérje, amely az oxigént szallitja. Kon-
centraciojanak meghatarozasa gyakori eljaras az alap- és az akut ellatasban egyarant.
Kizardélag in vitro diagnosztikai felhasznalasra.

C-reaktiv protein (CRP)

A fertézéseket, a szovetkarosodast és a gyulladassal jaré kéros allapotokat kisérheti a
CRP-szint nem specifikus emelkedése a beteg vérében. A CRP-szint gyorsan emelkedik;
magasabb koncentracié mutathato ki a gyulladasos folyamat kezdetétél szamitott 6—12
éran belll.2

Beszamoltak arrél, hogy a CRP kvantitativ mérése érzékenyen jelzi az antimikrobi-
alis kezelés hatékonysagat és a bakteridlis fert6zések lefolyasat, valamint hasznos
eszkdz a posztoperativ fertézések ellendrzésére és monitorozasara?®. Kimutattak,
hogy a mérsékelten emelkedett CRP-értékek és a betegre jellemzd valtozé szintek, a
0,5-5 mg/l tartomanyban, klinikai jelentéséggel birnak példaul az ujsziiléttkori szep-
szis’®, az ismétlédd koszoruér-események'*'? és a szisztémas gyulladassal jaro alla-
potok (példaul krénikus obstruktiv tidébetegség — COPD'-'5 és a sokizlleti gyulladas
— rheumatoid arthritis'®'") esetén.

A CRP-koncentracio kissé emelkedett lehet egészséges személyeknél, példaul életmod-
beli jellemzdk, igy a dohanyzas vagy az elhizas miatt. A kissé emelkedett CRP-szint(i
személyek esetében nagyobb a kardiovaszkularis betegségek (CVD) kockazata, és a
CRP mérése hasznalhaté az orvos megitélése alapjan a koszortér-betegségek teljes
kockazatanak felmérése részeként az ismert CVD-ben nem szenved§ felnéttek csoport-
jaban. A kezelésrol és a kovetésrél hozott korai dontés befolyasolhatja a betegség lefo-
lyasat és esetleg a személy motivaciojat az életmdd-valtoztatasra.'®

A CRP-szint mérés el6nyei kdzé tartozik, hogy az akutfazis-valasz érzékeny, korai és
megbizhato jelz6je. Hasznalhatd a beteg éllapota és a kezelésre adott valasz pontos
monitorozasahoz is. Mindamellett a CRP-szint emelkedése nem specifikus.

Hemoglobin (Hb)

A Hb-koncentracié csokkenését okozhatja vashiany vagy vérveszteség. A Hb szintjének
emelkedése utalhat rossz oxigénellatasra, példaul nagy tengerszint feletti magassagban
é16 személyek vagy dohanyosok esetében.

Ahemoglobinszint meghatarozasa gyorsan nyuijt altalanos képet a személy egészségi és
altalanos fizikai allapotarol. A hemoglobinszint valtozasanak okait azonban ki kell vizsgal-
ni, és ehhez mas vérszintek meghatarozasa javasolt. A hemoglobinszintet befolyasolhat-
ja a személy plazmatérfogata is.

C-reaktiv protein (CRP)

A QuikRead go wrCRP+Hb tesztben a CRP mérése turbidimetrids eljarassal torténik,
amely agglutinacios reakcion alapszik. A reagens human CRP elleni F(ab), fragmensek-
kel bevont mikroszemcséket tartalmaz, amelyek reakciéba Iépnek a mintaban talalhato
CRP-vel. Ennek hatasara megvaltozik az oldat turbiditasa, amely a QuikRead go miiszer
segitségével mérhetd. A CRP teszt eredménye jol korrelal szamos mas immunturbidimet-
rias modszer eredményével.

A teljesvér-mintaban |év6 vordsvérsejtek hemolizélédnak az elére toltott kivettakban
talalhaté pufferoldathoz adva. A teszt kalibralasi adatai a kiivetta vonalkédos cimkéjén
talalhatok, amelyeket a QuikRead go miiszer automatikusan leolvas a teszt megkezdése
el6tt. A készilék automatikusan korrigalja a CRP-szintet a minta hematokrit értéke alap-
jan. A hematokrit értékek nem jelennek meg a kijelzén, a készllék csak a szamitasokhoz
hasznadlja 6ket. A vizsgalat CRP méréstartomanya teljesvér-minta esetében 0,5-200 mg/|
(40% hematokrit mellett), szérum- vagy plazmaminta esetében pedig 0,5-120 mg/l.

Hemoglobin (Hb)

A QuikRead go wrCRP+Hb teszt Hb mérése az oxihemoglobin két kilénbézd hullam-
hosszon torténd fotometrias mérésén alapul. A pufferoldat hemolizélja a kiivettaban lévé
mintabdl szarmazo vorosvérsejteket, és a készllék méri a felszabadult hemoglobin ab-
szorpciojat. A készlilék modositja az eredményt a lipidek és a tébbi, turbiditast okozé
tényezének megfeleléen. A kiivettan talalhatoé vonalkod tartalmazza a hemoglobin-kon-
centracio kiszamitasahoz sziikséges paramétereket, és a QuikRead go miiszer megje-
leniti a hemoglobinmérés eredményét. A Hb vizsgalat Hb mérési tartomanya 50-220 g/l
(5,0-22,0 g/dI, 3,1-13,7 mmolll).
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Osszetevs =~ szimbolum  Kat. sz 146255
reagenskupakoK

[REAG[CPS] 2x25
Pufferoldat 2x25x1ml
Kapillarisok (10 ul) 50

Dugattyuk 50

Hasznalati utasitas

Areagensek tartdsitoszereket tartalmaznak, kérem nézze meg az 5. ,Figyelmeztetések
és ovintézkedések” szakaszt.

Stabilitas
A készlet Felnyitas Felnyitas Felnyitas
alkotorésze utan, 2...8°C-on utan, 18...25°C-on elé6tt, 2...25°C-on
Reagenskupakok | 6 hénap 6 hénap
Aluminium folia | Aluminium folia A saziot lejaral
nélkiil nélkiil umaig
Pufferoldat 6 hénap 3 hénap

Felnyitott elére toltott kivetta:
2 6ra

A reagens el6készitésének és tarolasanak koriilményei

Minden reagens hasznalatra kész. A QuikRead go wrCRP+Hb reagenskupakokat ned-
vességtdl védve kell tarolni. A sziikséges szamu reagenskupak kivétele utan azonnal
zérja be az aluminiumtartalyt.

A reagens minéségromlasa

Aterméket csak akkor szabad hasznalni, ha a kiivettaban lévé pufferoldat térfogata meg-
felel6. Ellenérizze, hogy a folyadék szintje a kiivettan jelolt két vonal kozott van-e. Ne
hasznaljon olyan kiivettat, amelyben szennyez&dés lathatd a pufferoldatban.

Egészségvédelmi és biztonsagi informaciok

Kizarélag in vitro diagnosztikai felhasznalasra.

A mintakkal és a készlet reagenseivel végzett munka soran ne dohanyozzon, ne
egyen, és ne igyon. A betegmintakkal és a készlet reagenseivel val6 munka soran
viselien megfelel6 védéruhazatot és egyszer hasznalatos gumikeszty(it. A teszt el-
végzése utan alaposan mosson kezet.

Ugyeljen arra, hogy az anyagok ne kertiljenek érintkezésbe a bérrel és a szemmel.
Bérrel valé érintkezés esetén azonnal 6blitse le az érintett helyet nagy mennyiségi
szappanos vizzel.

A pufferoldat 0,004% 5-kl6r-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EINECS szam:
247-500-7] 2-metil-2H-izotiazol-3-on (EINECS szam: 220-239-6] (3:1)
keveréke tartalmazza (B6rszenz. 1, Vizi, krénikus 3), és < 0,1% nat-
rium-azidot. Allergias bérreakciét valthat ki (H317). Artalmas a vizi él6-
vilagra, hosszan tart6 karosodast okoz (H412). Kerlilje a g6zok belé-
legzését (P261). Kerllni kell az anyagnak a kdrnyezetbe valo kijutasat
(P273). Védbkesztyii/védéruha hasznalata kételezé (P280). Bérirritacio vagy kitté-
sek megjelenése esetén: orvosi ellatast kell kérni (P333+P313). A szennyezett ruha-
darabot le kell vetni és Uj bdli hasznalat el6tt ki kell mosni (P362+P364). A tartalom
elhelyezése hulladékként: az orszagos és a helyi eldirasoknak megfeleléen (P501).
A reagens kupakban lévé liofilizalt reagens < 1% natrium-azidot tartalmaz (Vizi, kro-
nikus 3). Artalmas a vizi élévilagra, hosszan tarté karosodast okoz (H412). Kerdlni
kell az anyagnak a kdrnyezetbe valo kijutasat (P273). A tartalom elhelyezése hulla-
dékként: az orszagos és a helyi el6irasoknak megfeleléen (P501). Savval érintkezve
nagyon mérgezd gazok képzédnek (EUHO032). Szintetikus polimer mikrorészecskeé-
ket tartalmaz. Ne engedje ki a kupak reagensét a kiivettan kivilre. Az utasitasoknak
megfeleléen hasznalva a mikrorészecskék a zart kiivettdban maradnak.

A rehidratalt és folyékony reagensek < 0,1% natrium-azidot tartalmaznak, ami nem
mindsul karos koncentracionak. Az azidok és a fém zaréelemek reakciéjabdl robba-
nasveszélyes anyagok képzddhetnek. Megel6zheti az azidlerakédast a szennyviz-
cs6ben, ha a reagensek likvidalasakor bé vizzel ledbliti az anyagokat.

Likvidalas: Lasd 15. fejezet.

Figyelem

Analitikai ajanlasok

Ne hasznalja a terméket a kilsé csomagolason feltlintetett felhasznalhatésagi id6é
lejarta utan.

A felbontott reagenseket ne hasznalja a reagens stabilitasi id6szakanak letelte utan.
A QuikRead go wrCRP+Hb készlet kizarélag a QuikRead go miszerrel valé haszna-
latra szolgal.

Ne keverje az eltér6 gyartasi tételszamu vagy eltéré tesztekbdl szarmazo ésszetevo-
ket. Az 6sszetevék egyszer hasznalatosak; soha ne hasznaljon Ujra olyan 0sszete-
v6t, amelyet mar hasznalt egy teszthez.

Akészlet els6 felnyitasakor gy6z6djon meg arrol, hogy sértetlenek a kiivettakat tartal-
maz6 védéfoliak (2 db). Ha a csomagolas sérilt, akkor a benne Iévé kivettakat nem
ajanlatos felhasznalni. Tovabba az egyes kivettak haszndlata el6tt bizonyosodjon
meg arrol, hogy a kiivetta egyedi zarofolidja sértetlen.

Ne érjen az atlatszo, sima felliletekhez a kivetta alsé részén (ez az optikai rész).
Az ujjlenyomatot tartalmazé kiivettakat dobja ki.

A QuikRead go wrCRP+Hb reagenskupakok tirkiz szinnel vannak jelélve, hogy meg
lehessen kiildnbodztetni a tébbi QuikRead reagenstdl.

Ovja a nedvességtsél a QuikRead go wrCRP+Hb reagenst tartalmazé kupakokat.
A sziikséges mennyiségli reagenst tartaimazé kupak el6vétele utan azonnal
zarja le az aluminiumtartalyt.

Ne frécskoljon folyadékot a miiszer mérérekeszébe.



A minta tipusa, levétele és térfogata

CRP eredmény meghatarozhato teljes vérbdl, illetve plazma- és szérummintakbdl is, mig
Hb eredmény csak teljesvér-mintabdl hatarozhaté meg.

A minta levételéhez a készletben talalhaté kapillarisok hasznalata javasolt (Kat. szam:
146255).

Minta Minta Mérheté

tipusa térfogata | eredmény Mintavétel
" . Szurja meg vérvételi landzsaval a
ygg%%&ml CRP megtisztitott, megszaritott ujjbegyet, és az
minta 10 pl és elsé vércseppet tordlje le. Tordlje meg az ujjat,
Hb és a masodik vércseppbdl vegyen le 10 pl

(teljes vér) vért heparinnal kezelt kapillarisba.

Hasznaljon heparint vagy EDTA-t

Alvadasga- CRP tartalmazoé kémcsdébe levett vénas vérmintat.
tolt teljes 10 pl és A kémcsdvet tdbbszor megforditva keverje
vér Hb ossze a teljes vért, és vegyen le belble 10 pl-t
kapillarisba.
Hasznaljon heparint vagy EDTA-t tartalmazé
Plazma 10 pl CRP kémcsébe levett plazmat. Ne hasznaljon nagy

mértékben hemolizalt mintat. A minta enyhe
hemolizise nem befolyasolja az eredményt.
Ne hasznaljon nagy mértékben hemolizalt
Szérum 10 pl CRP mintat. A minta enyhe hemolizise nem
befolyasolja az eredményt.
A minta higitasa
Minta tipusa Utasitasok
Teljes vér A teljesvér-mintakat ne higitsa.
A plazma- vagy szérummintak a kiivettaba helyezés elétt higithaték
0,9%-o0s NaCl-oldattal.
Plazma/ Ajavasolt higitasi arany 1:3 (térfogat szerint; 1 rész minta és
szérum 3 rész 0,9%-os NaCl-oldat). A higitott mintabol 10 pl-t adjon a
klvettaba, és végezze el a mérést. A kapott eredményt néggyel (4)
kell megszorozni.

A minta tarolasa

Minta tipusa Rovid tavu tarolas Hosszu tavu tarolas
Ujibegybdl vett vér Legfeljebb 5 percig heparin- . .
(teljes vér) nal kezelt kapillarisban Nem tarolhato
Vélassza el a plazmat,
Alvadasgatolt teljes vér 2...8°C-on legfeljebb 3 napig | és tarolja az alabb
megadott médon

Plazma 2...8°C-on legfeljebb 7 napig |—20°C alatt 3 évig®®
Szérum 2...8°C-on legfeljebb 7 napig | —20°C alatt 3 évig®

Minta (teljes vér, plazma,

szérum) pufferoldatban 18...25°C-on 2 6ran at Nem térolhaté

Tesztelés el6tt szobahémérsékletre (18...25°C) kell temperalni a mintékat. A fagyasztott
mintakat a tesztelés el6tt fel kell olvasztani, gondosan meg kell keverni, és szobahé-
mérsékletlre kell melegiteni. Ha a felolvasztott plazmaminta rogoket tartalmaz, akkor
centrifugalni kell. A mintakat nem szabad tébbszér fagyasztani és felolvasztani.

Nem mellékelt sziikséges eszk6zok

A kdvetkezd anyagok sziikségesek a teszt elvégzéséhez, de nem képezik a készlet ré-
szét, kllon kaphatok. A mellékelt eszk6zok a 4. ,Reagensek” fejezetben vannak felso-
rolva.

Anyag/targy Kat. szam | Tovabbi informaciok
QuikRead go Instrument 7.5 135867
vagy Ujabb verziéju szoftverrel A QuikRead go miiszerek

QuikRead go Plus Instrument 2.0.0 egyenértéki miszerek
i o 155375
vagy Ujabb verziéju szoftverrel

Kapillarisok (10 pl), 50 db 147851 Mellékelve az 146255

Dugattytk, 50 db 67966 sz. készlethez

QuikRead go CRP Control 153764

QuikRead go CRP Control High 153763 Javasolt a minéség-ellenérzéshez
QuikRead go CRP Control Low 153765 9

QuikRead go Hb 10 pl Control 153656

Vérvételi landzsak - -
Vizsgalati eljaras
Avizsgalat inditasa el6tt olvassa el, és kdvesse a QuikRead go késziilék és a QuikRead

go wrCRP+HDb teszt hasznalati utasitasat. Nyissa fel a kivettatartd allvany védofoliajat,
és jegyezze fel a felnyitds datumat a klvettatarto allvanyra.

A minta levétele (1-5. abra)

A mintat Gvegkapillaris (10 pl) és dugattyu segitségével javasolt az elére toltott kiivettaba

helyezni. A QuikRead go wrCRP+Hb készlet (Kat. szam: 146255) tartalmaz kapillarisokat

és dugattyukat.

1. Hasznalat el6tt az elére toltétt kiivettakat szobahémérsékletre (18...25°C) kell tempe-

ralni. Ehhez egy el6re feltdltott kiivetta hlitdszekrénybdl (2...8°C) vald kivétele utan

varjon 15 percet. Ne érjen az atlatszo, sima felliletekhez a kivetta also részén (ez az
optikai rész). Vegye le a védéféliat a kiivettarél. Ugyeljen arra, hogy a kivettabdl ne
folyjon ki a folyadék. A védéfélian kicsapodott pufferoldat nincs hatassal az eredmé-
nyekre. A tesztet a kiivetta felnyitdsatél szamitott kettd (2) oran beldl el kell végezni.

A folyadék felszinének a kiivettan jelolt két vonal kozott kell lennie.

llessze a dugattyut a kapillarisba a narancsszinii savval megjeldlt végérdl.

Toltse meg mintaval a kapillarist, amig el nem éri a fehér jelzést (10 pl). Gyézédjon

meg arrél, hogy nincs Iégbuborék a kapillarisban. Puha textiliaval vagy papirral térélje

le a kapillaris kilsé felliletérél az esetleg oda kertilt mintat.

4. Helyezze a mintat tartalmazo kapillarist az el6re toltétt kivetta pufferoldataba, és
adja hozza a mintat a kiivetta tartalmahoz a dugatty benyomasaval. Gy6z6djon meg
arrél, hogy a kapillaris teljesen kidriilt.

5. Jol zarja le a kiivettat a CRP reagenst tartalmazé kupakkal. Ne nyomja be a reagens-
kupak belsé, tiirkiz szinii részét. A pufferoldat a minta hozzaadasa utan ketté (2) éran
at stabil marad. A kiivettat tartsa allo helyzetben, kimélve a razastol.

Lol



A minta mérése (6-8. abra)
A tesztet a QuikRead go miiszerbekapcsolasaval kezdje. A teljes hasznalati utmutatét a
miszer hasznalati utasitdsaban talalja. A teszt soran a kijelzé vezeti Ont végig a folya-

maton.

6. AQuikRead go miiszer kijelz6jén valassza a Mérés | Minta mérése lehet6séget.

7. Helyezze bele a kivettat a miiszerbe ugy, hogy a vonalkéd On felé nézzen, a 7.
abran lathaté modon. A mlszer érzékeli a minta tipusat. A kijelzén kévetheti, hogyan
halad a mérés. A miiszer el6bb megméri a vakmintat, majd a CRP és a hemoglobin
koncentracidjat.

8. Az eredmény megjelenik a kijelz6n és a mérés befejeztével a kiivetta automatikusan

felemelkedik.

A kontrollanyag mérése

Kérjlk, olvassa el az egyes kontrollampullakhoz mellékelt hasznalati utasitast. A kont-
rolimintakat a betegmintakkal megegyez6 modon elemezze de a QuikRead go miiszer
kijelz6jén a Minéségellendrzés lehetéséget valassza. Az eredmények egy kilon, a mi-
ndség-ellendrzési eredményekre szolgald célfajlban kerlilnek tarolasra.

Javasolt rendszeresen hasznalni a QuikRead go CRP Control (Kat. szam: 153764),
QuikRead go CRP Control High (Kat. szam: 153763) és/vagy QuikRead go CRP Cont-
rol Low (Kat. szam: 153765) és a QuikRead go Hb 10 pl Control (Kat. szam: 153656)
kontrollanyagokat. Ha a mérés miikédésében barmi valtozast észlel, olvassa el a 16.
,Hibaelharitas” fejezetet, és forduljon az Aidian céghez vagy a helyi forgalmazéjahoz.

QuikRead CRP kontrollanyagok:

Az 6sszes QuikRead CRP kontroll hasznalatra kész. A kontrollértékeket a QuikRead
go készllék szamara allapitottdk meg, és a kontrollanyagot ugyanolyan médon kell
alkalmazni, mint a plazmat, illetve szérumot. Végezze el a mérést a 7. ,Eljaras” fe-
jezetben leirt médon, és a kontrollbdl ugyanakkora térfogatot hasznaljon, mint az
ismeretlen vérmintabol (10 pl). A kontrollanyag a kiivettaban 15 percig stabil.
Egyéb, kereskedelmi forgalomban Iévé CRP kontrollanyagok:

A kontrollanyagot kezelje és hasznalja a ra vonatkozé utasitasoknak megfelel6en.
Végezze el a mérést a 7. ,Eljaras” fejezetben leirt médon. A kontrollanyag elfogadha-
to hatarértékeit a QuikRead go miszerrel kapott preciziés eredményekkel kell meg-
hatarozni. A vakmérés szintetikus vordsvérsejteket tartalmazé kontrollanyag haszna-
lata esetén sikertelen lehet, mivel ezeknél nem megfeleléen megy végbe a hemolizis.
QuikRead go Hb kontrollanyagok:

A QuikRead go Hb 10 pl Control hasznalatra kész kontrollanyag. A kontrollértékeket
a QuikRead go késziilék szamara allapitottak meg, és a kontrollanyagot ugyanolyan
modon kell alkalmazni, mint a teljes vért. Végezze el a mérést a 7. Eljaras” fejezet-
ben leirt médon, és a kontrollbdl ugyanakkora térfogatot hasznaljon, mint az ismeret-
len vérmintabdl (10 pl).

Egyéb, kereskedelmi forgalomban lévé Hb kontrollanyagok:

A kontrollanyagot kezelje és hasznadlja a ra vonatkozé utasitdsoknak megfeleléen.
Végezze el a mérést a 7. ,Eljaras” fejezetben leirt médon. A kontrollanyag elfogad-
haté hatarértékeit a QuikRead go miszerrel kapott preciziés eredményekkel kell
meghatarozni. A vakmérés szintetikus vordsvérsejteket tartalmazé kontrollanyag
haszndlata esetén sikertelen lehet, mivel ezeknél nem megfeleléen megy végbe a
hemolizis. Olyan kontrollanyagok esetében, amelyek az oxihemoglobintdl eltérd tipu-
su hemoglobint vagy a hemoglobint médosité anyagokat tartalmaznak, lehetséges,
hogy az eredmények nem fognak egyezni a mas mddszerekkel mért eredményekkel.

CRP

Az emelkedett CRP érték nem specifikus, az eredményeket a klinikai kép ismeretében
kell értékelni. Szlikséges lehet egymas utan tébb CRP mérés is a beteg allapotanak vagy
a kezelésre adott valasz monitorozasahoz, valamint az Gjsziloéttek CRP-szintjének méré-
se esetén. Tovabba, a kis mértékben emelkedett CRP-szintek értékelése esetén javasolt
a betegre jellemz6 CRP-alapérték megallapitasa.

A CRP teszt
eredménye

<10 mg/l

Az eredmény értelmezése

Szamos akut gyulladasos betegség kizarva, a gyulladasos
folyamat azonban nincs kimondottan kizarva.?'

Ujszlilottek esetén a gyulladas lehetésége nem feltétlenil van
kizarva.™®

Mar 10 mg/l alatti, emelkedett kezdeti értékek esetén is
figyelembe kell venni példaul a szivinfarktus vagy az ismétlédé
koszoruér-események lehetdséget. 012

A gyulladas, illetve a szisztémas gyulladassal jaro allapotok
fellangolasanak lehetésége nem feltétlendl van kizarva.'>'”

10-50 mg/l Az emelkedett koncentracié akut megbetegedést jelez enyhe vagy

kdzépsulyos gyulladasos folyamattal.?!

> 50 mg/I Erés és széleskorl gyulladasos folyamatot jelez.?!

A koszoruér-betegség kockazatanak értékelése
Megallapitottak az egészséges személyek esetén a koszorlér-betegségek 10 éves koc-
kazatara vonatkozé altalanosan elfogadott hatarértékeket'.

A CRP teszt eredménye Az eredmény értelmezése

<1 mgl/l A koszoruér-betegség kockazata alacsony.
1-3 mgl/l A koszoruér-betegség kockazata kdzepes.
>3 mg/l A koszoruér-betegség kockazata magas.

Ha higitott plazma- vagy szérummintat hasznaltak, a végleges eredményt a 6. ,Mintavétel
és a minta el6készitése” fejezetben taldlhaté utasitasoknak megfeleléen kell kiszamitani.
Ha sziikséges, olvassa el a 16. ,Hibaelharitas” fejezetet, és végezze el Ujra a tesztet.

Hb

A Hb teszt eredménye Az eredmény értelmezése?

NGk <120 g/l (12,0 g/dI, 7,4 mmol/l) A referenciaértéknél alacsonyabb
> 150 g/l (15,0 g/dl, 9,3 mmol/l) A referenciaértéknél magasabb

Férfiak <130 g/ (13,0 g/dI, 8,1 mmol/l) A referenciaértéknél alacsonyabb
> 170 g/I (17,0 g/dl, 10,6 mmol/l) A referenciaértéknél magasabb

Gyermekek | < 110 g/l (11,0 g/dl, 6,8 mmol/l) A referenciaértéknél alacsonyabb

1-12év* > 155 g/l (15,5 g/dI, 9,6 mmol/l) A referenciaértéknél magasabb
* A gyermekek Hb-értékei folyamatosan emelkednek, fokozatosan elérve a felnéttekre
jellemzd szintet.



A Hb referenciaértékeket lasd a 11. ,Varhat6 értékek” fejezetben. A Hb eredményt befo-
lyasolja a beteg étrendje és a lakéhelyének tengerszint feletti magassaga. Ezért javasolt
minden laboratérium szdmara a sajat hemoglobin-referenciaérték meghatarozasa.

A diagndzis felallitasakor minden esetben figyelembe kell venni a beteg altalanos klinikai
allapotat. Ha szlikséges, olvassa el a 16. ,Hibaelharitas” fejezetet, és végezze el Ujra a
tesztet.

10 Az eljarassal kapcsolatos korlatozasok

Az ezekben az utasitasokban leirt mérési eljarasoktol eltéré eljarasok megkérddjelezhe-
t6 eredményeket adhatnak. Néhany anyag zavarhatja a mérés eredményét; lasd a 12.
,Teljesitményjellemzék” fejezetben.

A diagndzis felallitasahoz a vizsgalat eredményét soha nem szabad énmagaban figye-
lembe venni, teljes klinikai értékelés nélkil. A CRP-szint egy személyen belili variacioi
jelentdsek, és az értékek értelmezéséhez ezt figyelembe kell venni — példaul sorozatos
mérésekkel.

11 Varhato értékek

CRP

Referenciaérték: < 3 mg/I"2*24, median érték latszélag egészséges felndttek esetében:
0,8 mg/I%=.

Az Ujszllotteknél mért CRP-szintet befolyasolhatja példaul a korasziiléttség, a szilés
idétartama és a sziilési sz6védmények.

Az idére sziletett Ujsziilottek CRP-szintje kozvetlenll a sziilés utan altalaban alacsony,
majd a kovetkezé néhany nap soran bizonyos mértékben emelkedik (median 2 mg/l
alatt)’.

Hb

Referenciacsoport Referenciaértékek??

N6k 120-150 g/l (12,0-15,0 g/dI, 7,4-9,3 mmol/l)
Férfiak 130-170 g/l (13,0-17,0 g/dI, 8,1-10,6 mmol/l)
1-12 éves gyermekek* 110-155 g/l (11,0-15,5 g/dI, 6,8-9,6 mmol/l)

* A gyermekek Hb-értékei folyamatosan emelkednek, fokozatosan elérve a felnéttekre
jellemzd szintet.

12 Teljesitményjellemzék

A QuikRead go wrCRP+Hb teszt teljesitményjellemz6i bizonyitottan egyenértékiiek mind
a QuikRead go Instrument, mind a QuikRead go Plus Instrument miszerekkel.

CRP

Pontossag és reprodukalhatosag

A pontossag vizsgalatat a Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) EP5-A3
irdnyelve szerint végezték el.

Mérések kozotti, napok kozotti és teljes pontossag

Minta Minta Napok |Atlag Mérések Napok Teljes
tipusa szama szama |CRP kozotti kozotti variancia
(mg/l) variancia (%) |variancia (%) |(%)
1. minta 20 , 2,6 2,0 34
Teljes vér | 2. minta 20 55 3,8 11 4,0
3. minta 20 181 58 2,8 6,9
1. minta 20 18 4,6 3, 57
Plazma |2. minta 20 63 3,0 1,0 3,5
3. minta 20 120 6,1 2,5 6,6
1. kontroll | 1. minta 20 2,5 2,7 4,2 5,3
2. kontroll | 1. minta 20 27 2,3 1,5 3,0
3. kontroll | 1. minta 20 88 54 2,9 58

Interferencia

i . Interferenciat még nem
Interferenciat okozé anyag okoz6 koncentracié
Bilirubin 400 pmol/l
C-vitamin 200 pumol/l
Trigliceridek 11,5 mmol/l
Koleszterin 10,0 mmol/l
Reumatoid faktorok (RF) 525 1U/ml
Fehérvérsejtek 87x10° sejt/l
Véralvadasgatlok (Li-heparin vagy EDTA) Nincs interferencia

A mintakban eléfordulé heterofil vagy birka elleni ellenanyagok tébbsége nem interferal a
teszttel, mivel a tesztben hasznalt ellenanyagok nem rendelkeznek Fc-régidval. Kivételes
esetekben észlelhetd interferencia az IgM mieléma fehérjével.

A kimutatas hatarai
A vizsgalat kimutatasi hatara < 0,4 mg/l.

Mérési tartomany

A teljesvér-mintara vonatkozd CRP méréshatarok 40%-os hematokritérték mellett:
0,5-200 mg/l. Ha a hematokritérték kisebb vagy nagyobb mint 40%, akkor az alabbi
tablazat szerint valtoznak a méréshatarok. Amennyiben a hematokritérték kivil esik a
15-75%-os tartomanyon, a miszer nem jelenit meg CRP-eredményt.

i " Hematokrit | Minta Mérési tartomany

Minta tipusa |, térfogata | (mg/l CRP)
15-19 0,5-140
20-24 0,5-150
ggﬁg 855:138 Ha az eredmény
34-36 0.5-180 kivil esik a
37-39 0'5_1 90 méréshatarokon,

Teljesvér- 40-45 10 ul 0'5-200 akkor az eredmény

minta 46-51 0'5-220 példaul igy jelenik

’ meg:

52-57 0,5-250 ;
58-61 0,5-280 ;fa 895 mg/l CRP
62-67 0,6-310 .
68-71 0,7-370 »> 200 mg/I CRP”.
72-75 0,8-420

Plazma /

Szérumminta - 10ul 0,5-120




A ,csiszd” eredménytartomany kikapcsolhatd, ebben az esetben a rogzitett eredmény-
tartomany teljesvér-mintak esetén 0,8—140 mg/l. Acslsz6 eredménytartomany kikapcso-
lasahoz meg kell valtoztatnia a mlszer vizsgalati paramétereinek beallitasait. A wrCRP
proba paramétereit kell megvaltoztatni. Kérjik, olvassa el a miiszer hasznalati utasitasat.
Tulzott mennyiségi antigén

A CRP 1000 mg/I alatti koncentraciéi nem adnak hamisan alacsony eredményt.
Linearitas

A CRP plazmamintak sorozatos higitasaiban a mért koncentracié a tényleges CRP-szint
96—111%-a kozott alakult.

Hb

Pontossag és reprodukalhatésag

A pontossag vizsgalatat a Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) EP5-A3
iranyelve szerint végezték el.

Mérések kozotti, napok kozotti és teljes pontossag

Minta Minta Napok | Atlag Mérések Napok Teljes
tipusa szama szama Hb (g/1) kozotti kozotti variancia
variancia (%) | variancia (%) | (%)
1. minta 20 65 3,1 2,3 3,8
Teljes vér | 2. minta 20 140 2,6 1,7 3.1
3. minta 20 196 2,5 2,0 3,6
Kontroll | 1. minta 20 128 2,3 0,8 2,4

Interferencia

Interferenciat még nem

Interferenciat okozé anyag okoz6 koncentracié

Bilirubin 200 pmol/l
C-vitamin 200 umol/l
Trigliceridek 11,5 mmol/l
Reumatoid faktorok (RF) 525 1U/ml
Béta-karotin 3,7 pmol/l
Ibuprofén 500 mg/I
Szalicilsav / acetilszalicilsav 650 mg/l
Tetraciklinek 200 mgl/l
Karbamid 5000 mg/I
Véralvadasgatlok (Li-heparin vagy EDTA) Nincs interferencia

Mérési tartomany

A hemoglobin mérési tartomanya teljesvér-mintaban 50-220 g/l (5,0-22,0 g/dl, 3,1-13,7
mmol/l).

Linearitas

A Hb mintdk sorozatos higitasaiban a mért koncentracié a tényleges Hb-szint
96-103 %-a kozott alakult.

CRP

A QuikRead go wrCRP+Hb teszt CRP-vizsgalatanak kalibralasara hasznalt kalibratorok
nyomon kovetheték az ERM®DA474 referenciaanyagnak megfeleléen.

Hb

A QuikRead go wrCRP+Hb teszt Hb-vizsgalata nyomon kévethetd az ICHS (cian-met-
hemoglobin) standard 1995 és a CRM BCR-522 referenciaanyagoknak megfeleléen.?52¢

CRP

A betegektdl levett plazmamintakat egy klinikai laboratériumi médszerrel, egy betegagy
melletti vizsgalattal és a QuikRead go wrCRP+Hb teszttel vizsgaltak. Az 6sszehasonlitd
vizsgalatok eredményeit az alabbi tablazat ismerteti.

Passing-Bablok elemzés

Klinikai laboratériumi médszer Betegagy melletti vizsgalat
y= 0,97x+0,2 y= 0,99x + 0,7
r= 0,996 r= 0,995
n= 97 n= 82

A teljes vérbél és a plazmabél végzett mérés dsszehasonlithatésaga
98 klinikai minta 6sszehasonlitasaval a teljes vér (y) és a plazma (x) hasonl6 eredménye-
ket adott: y = 1,00 x + 0,04

Hb

Abetegektdl levett teljesvér-mintakat egy klinikai laboratériumi modszerrel, egy betegagy
melletti vizsgalattal és a QuikRead go wrCRP+Hb teszttel vizsgaltak. Az 6sszehasonlité
vizsgalatok eredményeit az alabbi tablazat ismerteti.

Passing-Bablok elemzés

Klinikai laboratériumi médszer Betegagy melletti vizsgalat
y= 1,03x-2,1 y= 1,07x-8,2
r= 0,996 r= 0,980
n= 115 n= 120

e Az anyagok likvidalasat az orszagos és helyi el6irasoknak megfeleléen kell elvégezni.

e Minden vizsgdlati mintat, mintavételi eszkdzt, kontrollanyagot, hasznalt kilivettat és
kupakot kezeljen és likvidaljon potencialisan fert6z6 anyagként. A fel nem hasznalt re-
agenskupakokat veszélyes hulladékként kell kezelni, mivel szintetikus polimer mikro-
részecskéket tartalmaznak. Kerilje a kérnyezetbe jutast. Tovabbi informacidért kérjlk,
olvassa el az alkotéelemekre vonatkoz6 biztonsagi adatlapokat (SDS).

e A QuikRead 101 és QuikRead go készletek 6sszetevéinek anyaga:
Papir: Hasznalati utasitas
Karton: Készlet doboza és a belsd részek
Muanyag: Kivettak, reagenskupakok, kiivettadllvanyt borito félia, kiivettadllvany
dugattyuk, kivonatkészité kémcsé és a kivonatkészité reagenseket tartalmazo
tartalyok, tamponok, a dugattyukat és kapillarisokat tartalmazé tartalyok
Uveg: Kapillarisok
Fém: Reagenskupakot tartalmazé tartalyok, kiivettdk fedele, a dugattyikat és
kapillarisokat tartalmazé tartalyok kupakja
Tébbféle (nem hasznosithatdé Ujra): A reagenskupakokat tartalmazé tartalyok
fedele

o Amennyiben betartjak a laboratériumi tevékenység szabalyait (Good Laboratory Prac-
tice), valamint a munkahigiéniai szabalyokat, és kdvetik a hasznalati utasitasban leir-
takat, a reagensek nem veszélyeztethetik az egészséget.



Hibaiizenetek

A QuikRead go miiszer altal megjelenitett hibalizeneteket az alabbi listaban talalja. A
hibalizenetekkel kapcsolatos részletesebb informaciokért olvassa el a miiszer hasznalati

utasitasat.
Hibaiizenet

A mérés nem engedélyezett.

Kérjlk, ellenérizze
a reagens kupakjat.

A mérés nem engedélyezett.
A kuivetta hémérséklete tul

alacsony.

A mérés nem engedélye-
zett. A klivetta hémérséklete

tal magas.
Préba térdlve.

A vakminta tul magas.

Proba tordlve.
Instabil vakminta.

Préba térdlve. Hiba a
reagens hozzaadasakor.

Nincs eredmény.

Tul alacsony hematokrit.

Nincs eredmény.

Tul magas hematokrit.

Megoldas

Ellendrizze, le van-e zarva a kivetta a reagenst tartal-
mazo6 kupakkal és nincs-e benyomva a kupak tirkiz
szinl része.

Temperalja a kuvettat szobahémérsékletre (18...25°C).
Hasznalja ismét ugyanazt a kivettat.

Hitse a kuvettat szobahémérsékletre (18...25°C).
Hasznalja ismét ugyanazt a kivettat.

Ismételje meg a mérést azonos kiivettaval. A vakmérés
nem fejez6dott be, vagy a minta interferalé anyagokat
tartalmaz. Az utébbi esetben nem lehet befejezni a
mérést.

Végezzen Uj mérést. Probléma adodott a reagens
hozzaadasa soran. Ha ez a hibaiizenet ismét
megjelenik, gy6z6djon meg arrdl, hogy a CRP-
reagenst tartalmazo kupakokat nem érte nedvesség.
Gy6z6djon meg arrél is, hogy a reagenskupakokat
tartalmazé cs6 megfeleléen le van zarva.

Amennyiben a hematokrit érték kisebb mint a mlszer
hematokrit- tartomanya (lasd a 12. részt), nem jelenik
meg az eredmény.

Amennyiben a hematokrit érték nagyobb mint a mliszer
hematokrit- tartomanya (lasd a 12. részt), nem jelenik
meg az eredmény.

Varatlanul alacsony vagy magas eredmények

A vératlanul alacsony vagy magas eredmények lehetséges okait az alabbi tablazat is-

merteti.

Probléma
Varatlan
alacsony
eredmény.

Varatlan
magas
eredmény.

Varatlan
alacsony
vagy magas
eredmény.

Lehetséges ok

Tul kevés a minta.

Tul sok a minta.

Tul kevés
a pufferoldat.

Piszkos a kuvetta.

Kulénb6z6 gyar-
tasi tételszamu
készletek vagy
kilénbozé tesztek
Osszetevoi lettek
felhasznalva.

Areagens
tarolasa helytelen.

Megoldas

Ismételje meg a mérést. Ugyeljen arra, hogy
teljesen meg legyen toltve a kapillaris és hogy
ne szivjon be Iégbuborékot.

Végezzen Uj mérést. Ugyeljen a kapillaris
megfelel6 megtodltésére. Tordlje le a folos mintat
a kapillaris felliletérol.

Végezzen Uj mérést. Ellenérizze, megfelels-e
a pufferoldat mennyisége a kivettaban:

a folyadék szintjének a kivettan lathato két
vonal kozétt kell lennie.

Végezzen Uj mérést. Ne érintse az atlatszo,
sima fellileteket a kiivetta als¢ részén.

Végezzen Uj mérést. Ellendrizze, hogy minden
reagens ugyanabbdl a tételszamu készletbdl
szarmazik-e.

Végezzen Uj mérést. Ellendrizze, hogy a
reagensek tarolasa megfeleljen a hasznalati
Utasitasoknak.

A QuikRead go az Aidian Oy bejegyzett védjegye.
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QuikRead go wrCRP+Hb Polski
Nr kat. 146255

Do stosowania z QuikRead go Instrument i QuikRead go Plus Instrument. Jest on
w dalszej cze$ci nazywany instrumentem QuikRead go.

Test QuikRead go wrCRP+Hb to immunoturbidymetryczny test przeznaczony do ilo$cio-
wego oznaczenia biatka C-reaktywnego (CRP) w krwi petnej, surowicy i osoczu oraz
wartoséci hemoglobiny (Hb) w krwi petnej. Test jest wykonywany za pomocg instrumentu
nalezgcego do systemu QuikRead go system.

CRP jest biatkiem ostrej fazy, obecnym u zdrowych oséb w niskim stezeniu'. Pomiar
CRP stuzy do wykrywania i oceny zakazenia, uszkodzenia tkanek i choréb zapalnych.
Dostarcza informacji potrzebnych do postawienia diagnozy, leczenia i monitorowania
choréb zapalnych.

Hemoglobina to biatko zawierajgce zelazo, znajdujgce sie w erytrocytach, ktére stuzy do
transportu tlenu. Okreslenie stgzenia hemoglobiny jest rutynowym badaniem przepro-
wadzanym podczas podstawowej opieki zdrowotnej jak i leczenia nagtych przypadkow.
Wytacznie do stosowania w diagnostyce in vitro.

Biatko C-reaktywne (CRP)

Infekcjom, uszkodzeniom tkanki i chorobom zapalnym moze towarzyszy¢ nietypowy
wzrost poziomu CRP w krwi pacjenta. Wzrost poziomu CRP jest szybki, bowiem podwyz-
szone stezenie mozna wykry¢ w ciggu 6—12 godzin od rozpoczecia procesu zapalnego?.
llosciowy pomiar stezenia CRP jest czutym wskaznikiem skuteczno$ci terapii przeciw-
bakteryjnej, ktéry wykorzystuje sie do monitorowania przebiegu zakazen bakteryjnych
oraz do kontroli i obserwowania zakazen pooperacyjnych?*. Lekko podwyzszony poziom
CRP a takze odchylenia typowe dla poszczegdlnych pacjentow w przedziale 0,5-5 mg/l
okazaly sig istotne z klinicznego punktu widzenia, np. w przypadku sepsy u noworod-
kow™®, powtarzajgcych sie chordb wiencowych'®-'2 oraz standw, ktére obejmujg uktado-
we choroby zapalne (np. POChP'*'® oraz reumatoidalne zapalenie stawow'®'7).
Stezenia CRP u osoéb zdrowych mogg by¢ nieznacznie podwyzszone w wyniku stylu
zycia, na przyktad palenia papieroséw i otytosci. Osoby z nieznacznie zwigkszonym po-
ziomem CRP majg podwyzszone ryzyko wystepowania choréb sercowo-naczyniowych
(ChSN), a u 0séb dorostych bez informacji o ChSN pomiar CRP moze by¢, wedtug uzna-
nia lekarza, stosowany jako cze$¢ ogolnego badania i oceny ryzyka choréb wieficowych.
Woczesna decyzja dotyczaca leczenia i monitorowania moze mie¢ wptyw na rozwéj cho-
roby a takze stuzy¢ danej osobie jako motywacja do zmiany stylu zycia'®®.

Zaletami pomiaru CRP sg czuto$¢, szybkos¢ i niezawodno$¢ reakcji na ostrg faze choro-
by. Mozna go réwniez stosowac w celu doktadnego monitorowania stanu pacjenta i jego
reakcji na leczenie. Jednakze wzrost poziomu CRP nie jest specyficzny.

Hemoglobina (Hb)

Spadek stezenia Hb moze wynika¢ z niedoboru zelaza w organizmie lub w wyniku utraty
krwi. Podwyzszone stgzenie Hb w krwi moze wskazywac¢ na obnizony doptyw tlenu, np.
u palaczy lub u oséb zyjgcych w rejonach gorskich.

Okreslenie poziomu hemoglobiny dostarcza szybki i ogdlny obraz stanu zdrowia oraz
kondyciji fizycznej danej osoby. Pomimo tego nalezy stwierdzi¢ prawdziwe powody, ktére
prowadzg do zmiany poziomu hemoglobiny, a takze zaleca si¢ wykonanie pomiaru in-
nych wartosci krwi. Na poziom hemoglobiny moze mie¢ réwniez wptyw objetosé osocza
u danej osoby.

Biatko C-reaktywne (CRP)

Pomiar CRP przy uzyciu testu QuikRead go wrCRP+Hb jest oparty na metodzie im-
munoturbidymetrycznej i reakcji aglutynacji. Mikroczastki sg powleczone fragmentami
przeciwciat F(ab) przeciwko CRP cztowieka. Obecne w prébce CRP reaguje z mikro-
czgsteczkami, powodujgc zmiane metnosci roztworu, ktéra jest mierzona przy uzyciu
urzadzenia QuikRead go. Wyniki testow CRP dobrze korelujg z wynikami uzyskanymi za
pomoca innych metod immunoturbidymetrycznych.

Probke krwi petnej dodaje si¢ do buforu znajdujgcego sie we wstepnie napetnionych
kuwetach, gdzie krwinki sg hemolizowane. Dane dotyczace kalibracji testu znajdujg sie
na etykiecie kuwety z kodem kreskowym, ktory instrument QuikRead go odczytuje au-
tomatycznie przed rozpoczgciem testu. Warto$¢ CRP jest automatycznie korygowana
wedtug poziomu hematokrytu w prébce. Warto$ci hematokrytu nie sg wyswietlane, ale
stosowane do obliczen. Zakres pomiarowy dla prébek krwi petnej wynosi 0,5-200 mg/I
(dla poziomu hematokrytu 40 %) oraz 0,5-120 mg/I dla probek surowicy lub osocza.

Hemoglobina (Hb)

Pomiar hemoglobiny za pomocg testu QuikRead go wrCRP+Hb jest oparty o fotome-
tryczny pomiar oksyhemoglobiny dla dwéch dtugosci fali. Bufor powoduje hemolize krwi-
nek w prébce podanej do kuwety, a po uwolnieniu hemoglobiny dokonywany jest pomiar
absorpcji $wiatta. Urzadzenie koryguje w wynikach wptyw lipidéw i innych czynnikdw,
ktore wywotujg wzrost zmetnienia. Kod kreskowy kuwety zawiera parametry, ktore sg
wymagane do obliczenia stezenia Hb, a urzadzenie QuikRead go wyswietla uzyska-
ne wyniki okreslenia Hb. Zakres pomiarowy Hb wynosi w przypadku testu 50-220 g/l
(5,0-22,0 g/dI, 3,1-13,7 mmoll).



Sktadniki zestawu

Nazwa QuikRead go wrCRP+Hb
komponentéw i Symbol Nr kat. 146255
pochodzenie 50 testow

QuikRead go wrCRP+Hb

wieczka z odczynnikiem 2x25

Bufor 2x25x1ml

Kapilary (10 pl) [CAPIL[HEP] 50
Tloczki 50

Instrukcja uzycia

Odczynniki zawierajg $rodki konserwujace, patrz rozdziat 5 "Uwagi i ostrzezenia".

Stabilnosé
o Otwarte w tempera- | Otwarte w tempera- | Zamkniete w tempe-
Odczynniki turze 2...8°C turze 18...25°C raturze 2...25°C
Wieczka 2 6 miesiecy 6 miesigcy

odczynnikami
Do uptywu daty

Bez folii ochronne;j: Bez folii ochronnej: waznosci zestawu
Bufor 6 miesiecy 3 miesigce

Jedna wstepnie napetniona kuweta:

2 godziny

Przygotowanie i przechowywanie odczynnikéw

Wszystkie odczynniki sg gotowe do uzycia. Wieczka z odczynnikiem CRP chroni¢ przed
wilgocig. Po wyjeciu wieczka z odczynnikiem z tuby aluminiowej nalezy jg natychmiast
doktadnie zamknggé.

Uszkodzone odczynniki

Produkt moze by¢ uzywany tylko wtedy, gdy objeto$¢ buforu w kuwecie jest wtasciwa.
Upewnij sie, czy poziom ptynu znajduje si¢ pomiedzy dwiema liniami zaznaczonymi na
kuwecie. Nie uzywaj kuwety z zanieczyszczonym buforem.

Informacje dotyczace zdrowia i bezpieczenstwa

o Wylgcznie do stosowania w diagnostyce in vitro.

e Nie nalezy pali¢, je$¢, ani pi¢ w miejscach, gdzie pracuje sie z probkami lub odczyn-
nikami. Podczas pracy z prébkami pacjentéw i zestawami odczynnikéw nalezy nosi¢
odpowiednie ubranie ochronne oraz jednorazowe rekawice. Po zakofczeniu wykony-
wania testu doktadnie umy¢ rece.

e Unika¢ kontaktu ze skérg i oczami. W przypadku kontaktu ze skérg nalezy jg natych-
miast przemy¢ duzg ilo$cig wody i mydta.

e Bufor zawiera 0,004% mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-i-
zotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE
220-239-6] (3:1) (Skin Sens. 1, Aquatic Chronic 3), i < 0,1% azydku
sodu. Moze powodowac reakcje alergiczng skéry (H317). Dziata szko-
dliwie na organizmy wodne, powo dujac diugotrwate skutki (H412). Ostrzezenie
Unika¢ wdychania par cieczy (P261). Kertlni kell az anyagnak a kor-
nyezetbe val6 kijutasat (273). Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronng (P280).
W przypadku wystgpienia podraznienia skory lub wysypki: Zasiegnaé¢ porady/zgtosi¢
sie pod opieke lekarza (P333+P313). Zanieczyszczong odziez zdjg¢ i wypra¢ przed
ponownym uzyciem (P362+P364). Zawarto$¢ usuwac zgodnie z przepisami krajowy-
mi i lokalnymi (P501).

e Liofilizowany odczynnik w nakretce odczynnika zawiera < 1% azydku sodu (Aquatic
Chronic 3). Azydek dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc diugotrwa-
te skutki (H412). Unika¢ uwolnienia do $rodowiska naturalnego (P273). Zawarto$¢
usuwac zgodnie z przepisami krajowymi i lokalnymi (P501). W kontakcie z kwasami
uwalnia bardzo toksyczne gazy (EUH032). Zawiera mikroskopijne czastki syntetycz-
nego polimeru. Nie nalezy uwalnia¢ odczynnika z nakretki poza kuwete. Mikroskopij-
ne czagstki pozostajg wewnatrz zamknietej kuwety, jesli sg uzywane zgodnie z instruk-

cja.

e Rekonstytuowane i ptynne odczynniki zawierajg < 0,1% azydku sodu. Takie stgzenie
nie jest uwazane za szkodliwe. Azydki moga reagowac z rurami metalowymi, tworzac
wybuchowe zwigzki. Nagromadzeniu azydku w kanalizacji podczas likwidowania od-
czynnikéw mozna zapobiec sptukujgc odpad duzg iloscig wody.

e Utylizacja: patrz rozdziat 15.

Zalecenia analityczne

e Nie uzywa¢ produktu po uptywie daty waznosci zaznaczonej na opakowaniu
zewnetrznym.

e Nie nalezy przekracza¢ okresu, na jaki jest gwarantowana stabilno$¢ otwartego
odczynnika.

e Zestaw QuikRead go wrCRP jest przeznaczony wytgcznie do stosowania z urzadze-
niem QuikRead go.

e Nie miesza¢ sktadnikéw o réznych numerach partii lub réznych testow. Sktadniki sa
przeznaczone do jednorazowego uzytku. Do przeprowadzenia testu nigdy nie uzy-
wac sktadnikow, ktdre juz raz zostaty uzyte.

e Przy pierwszym otwarciu zestawu upewni¢ sie, czy wewnetrzna folia, w ktérej sg
zapakowane kuwety (2 szt.), jest nieuszkodzona. Jezeli folia jest uszkodzona, nie
uzywac¢ kuwet znajdujgcych sie w srodku. Przed uzyciem kazdej pojedynczej kuwety
nalezy sie upewnic, czy folia ochronna nie jest uszkodzona.

e Nie dotyka¢ przezroczystych ptaskich powierzchni w dolnej czesci kuwety (czesci
optycznej). Kuwety z odciskami palcéw nalezy wyrzucic.

e Wieczka z odczynnikami przeznaczone do testu QuikRead go wrCRP majg kolor
turkusowy, aby méc je odrézni¢ od innych analitéw QuikRead.

Wieczka z odczynnikami do QuikRead go wrCRP nalezy chroni¢ przed wilgocia.
Natychmiast po wyjeciu potrzebnej ilosci wieczek z odczynnikami, aluminiowg tube
nalezy zamkna¢.

e Do komory pomiarowej urzadzenia nie wolno wlewac ptynu.



Rodzaj proébki, pobranie i objetos¢ probki

Wyniki CRP mozna uzyskac z prébek krwi petnej, osocza lub surowicy, natomiast wyniki
Hb mozna uzyskac¢ tylko z prébek krwi petnej.

Zaleca sig, aby prébki byly pobierane do kapilar, ktére sg czescig zestawu (nr kat.
146255).

. .o <o Wynik

Rodzaj Objetos¢ L) . L

L e mozliwy do | Pobranie prébki
probki probki otrzymania

Nakiu¢ zdezynfekowany i suchy palec
ng::nk;ew CRP naktuwaczem.
20 uszka 10 pl i Zetrze¢ z palca pierwszg krople krwi i do
alga hemoglobina | heparynizowanej kapilary pobraé¢ z drugiej

P kropli 10 pl.

" Uzy¢ probke krwi pobranej do probowki, ktora
Zr?tlirl](?):”uz— 10 ul C?P zawiera heparyne lub EDTA. Wymieszac¢ petng
lant 9 H h lobi krew, kilkakrotnie obracajgc probéwka i pobra¢
antom emogiobina | 1q ulprébki przy pomocy kapilary.

Uzy¢ osocze z EDTA/heparyna.

Nie uzywac probek, ktére ulegty hemolizie.
Plazma 10l CRP tagodna hemoliza nie bedzie miata wptywu na

wyniki testu.

Nie uzywac probek, ktére ulegty hemolizie.
Serum 10 pl CRP tagodna hemoliza w prébkach nie bedzie

miata wptywu na wyniki testu.
Rozcienczanie probki
Rodzaj probki | Instrukcje

Petna krew Nie rozciencza¢ probek krwi petnej.

Probki osocza lub surowicy mozna przed wprowadzeniem do kuwety
rozcienczy¢ 0,9% roztworem NaCl.

Zalecany stosunek rozcienczenia wynosi 1+3 (wg objetosci, 1 cze$¢
probki + 3 czesci 0,9% NacCl).

Pobra¢ 10 pl rozcienczonej probki do kuwety, przeprowadzié¢

analize probki, a uzyskany wynik pomnozyé przez cztery (4).

Plasma /serum

Przechowywanie prébek

Rodzaj probki Przechowywanie przez Przechowywanie przez
krétki okres czasu diugi okres czasu
Maks. 5 minut w

Pena krew pobrana z palca w heparynizowanej kapilarze

Nie przechowywaé
Oddzieli¢ osocze i

Krew petna z W temperaturze 2...8°C przechowywac w
antykoagulantem przez okres 3 dni temperaturze ponizej
-20°C
° W temperaturze ponizej
Osocze W temperaturze 2...8°C 220°C

przez okres 7 dni przez okres 3 lat®

W temperaturze ponizej
-20°C
przez okres 3 lat®

W temperaturze 2...8°C

Surowica przez okres 7 dni

Proébka (petna krew, osocze, | W temperaturze 18...25°C

surowica) w buforze przez 2 godziny Nie przechowywad

Przed wykonaniem testu prébki nalezy doprowadzié do temperatury pokojowej
(18...25°C). Przed wykonaniem testu zamrozone probki nalezy catkowicie rozmrozic,
doprowadzi¢ do temperatury pokojowej i doktadnie wymiesza¢. Jesli w rozmrozonych
probkach osocza znajdujg sie skrzepy, probki nalezy odwirowac. Probek nie nalezy wie-
lokrotnie zamrazac i rozmrazac.

Wyposazenie wymagane, ale niedostarczane w zestawie
Ponizej podane wyposazenie jest wymagane, jednak nie jest dostarczane w zestawie,
lecz osobno. Materiaty zawarte w zestawie sg podane w rozdziale 4 "Odczynniki".

Wyposazenie Nr kat. | Pozostate informacje
QuikRead go Instrument
z oprogramowaniem w wersji 7.5 135867

lub nowszej Instrumenty QuikRead go sg
QuikRead go Plus Instrument instrumentami réwnowaznymi
z oprogramowaniem w wersji 2.0.0 | 155375

lub nowszej

Kapilary (10 pl), 50 szt. 147851

Ttoczki 50 sat. 67966 Dostarczane z 146255

QuikRead go CRP Control 153764
QuikRead go CRP Control High 153763
QuikRead go CRP Control Low 153765
QuikRead go Hb 10 pl Control 153656
Naktuwacze do opuszka palca - -

Zalecane do kontroli jako$ci

Procedura pomiaru

Przed rozpoczeciem pomiaréw prosze doktadnie przeczytaé instrukcje obstugi urzadze-
nia QuikRead go oraz ulotke do testéw wrCRP+Hb. Ze stojaka z kuwetami usung¢ toreb-
ke foliowa i zapisa¢ na stojaku date otwarcia.

Pobranie prébki (patrz rys. 1-5)

Zaleca sie, aby probka byta dodana do wstepnie napetnionej kuwety za pomocg szkla-

nych kapilar (10 pl) i ttoczkéw. Zestaw QuikRead go wrCRP+Hb (nr kat. 146255) zawiera

kapilary i ttoczki.

1. Wstepnie napetnione kuwety nalezy przed uzyciem doprowadzi¢ do temperatury po-
kojowej (18...25 °C). Doprowadzenie do temperatury pokojowej po wyjeciu z lodéwki
(2...8 °C) trwa 15 minut. Nie dotyka¢ przezroczystych ptaskich powierzchni w dolnej
czesci kuwety (czes¢ optyczna). Zdja¢ z kuwety foliowe przykrycie. Nalezy uwazac,
aby nie rozla¢ ptynu. Kondensacja bufora na przykryciu foliowym nie ma wptywu
na wynik pomiaru. Test nalezy wykonaé w ciggu dwoch godzin od otwarcia kuwety.
Poziom ptynu powinien si¢ znajdowaé pomigdzy dwoma liniami zaznaczonymi na
kuwecie.

2. Wiozyé tloczek do kapilary od konca oznaczonego pomaranczowym paskiem.

3. Kapilare napetni¢ probka do miejsca biatego ogranicznika (10 pl). Upewni¢ sie, ze w



kapilarze nie ma pecherzykow powietrza. Resztki prébki z zewnetrznej powierzchni
kapilary zetrze¢ za pomocg delikatnego wacika.

4. Kapilare wraz z prébkg umiesci¢ w roztworze bufora znajdujgcego sie w kuwecie i
przycisng¢ ttoczek. Upewni¢ sie, ze kapilara jest catkowicie pusta.

5. Zamkng¢ szczelnie kuwete wieczkiem z odczynnikiem CRP. Nie naciska¢ wewnetrz-
nej turkusowej czesci wieczka. Po zmieszaniu probki z buforem test nalezy wykonac
w ciggu dwoch (2) godzin. Trzymaé kuwete w pozycji pionowej i nie potrzgsaé nig.

Pomiar proébki (patrz rys. 6-8)

Rozpocznij test od wigczenia instrumentu QuikRead go. Petne instrukcje mozna znalez¢

w instrukcji obstugi instrumentu. Ekran przeprowadzi uzytkownika przez wykonanie testu.

6. Nalezy wybra¢ Pomiar /| Pomiar prébki na ekranie instrumentu QuikRead go.

7. Wiozy¢ kuwete do instrumentu z kodem kreskowym skierowanym w strone uzytkow-
nika, jak pokazano na rycinie 7. Instrument wykrywa rodzaj probki. Ekran pokazuje
postep pomiaru. W pierwszej kolejnosci urzadzenie dokona pomiaru $lepej préby, a
nastepnie stezenia CRP i Hb.

8. Wynik jest wyswietlany na ekranie, a kuweta podnosi si¢ automatycznie po zakon-
czeniu pomiaru.

Pomiar materiatu kontrolnego

Nalezy sprawdzi¢ instrukcje uzycia dotgczong do kazdej fiolki kontrolnej. Prébki kontro-
Ine nalezy przeanalizowac¢ w ten sam sposob, co prébki uzyskane od pacjenta, lecz na
ekranie instrumentu QuikRead go nalezy wybrac opcje Kontrola jakosci. Wyniki kontroli
jakosci bedg przechowywane w osobnym pliku z wynikami.

Zaleca sie regularne stosowanie materiatéw kontrolnych QuikRead go CRP Control (nr

kat. 153764), QuikRead go CRP Control High (nr kat. 153763) i/lub QuikRead go CRP

Control Low (nr kat. 153765) oraz QuikRead go Hb 10 pl Control (nr kat. 153656). Jesli

zauwazysz jakiekolwiek zmiany, jesli chodzi o skuteczno$¢ testu, przeczytaj rozdziat 16

"Komunikaty o btedach" i skontaktuj sie ze spétkg Aidian lub lokalnym dystrybutorem.

e Materialy kontrolne QuikRead CRP:
Wszystkie kontrolki QuikRead CRP sg gotowe do uzycia. Skrajne wartosci zostaty
zdefiniowane na urzadzeniu QuikRead go, a z kontrolg nalezy pracowac tak samo jak
z prébkami osocza lub surowicy. Wykonaj test, jak opisano w rozdziale 7 "Procedura
pomiaru” i uzyj takiej samej objetosci prébki kontrolnej jak w przypadku nieznanej
prébki krwi (10 pl). Kontrola w kuwecie jest stabilna przez 15 minut.

e Pozostate materiaty kontrolne CRP dostepne na rynku:
Materiaty kontrolne nalezy uzywa¢ zgodnie z instrukcjg producenta, a pomiar prze-
prowadzaé w taki sam sposob, jak w przypadku kontroli QuikRead CRP. Wykonaj
test, jak opisano w rozdziale 7 "Procedura pomiaru". Dopuszczalne skrajne warto$ci
nalezy zdefiniowa¢ na urzadzeniu QuikRead go. W przypadku wykorzystania ma-
teriatu kontrolnego zawierajgcego sztuczne erytrocyty, ktére zazwyczaj nie ulegajg
hemolizie, pomiar proby $lepej moze zakonczy¢ sie niepowodzeniem.

e Materiat kontrolny QuikRead go Hb:
Materiat kontrolny QuikRead go Hb 10 pl Control jest gotowy do natychmiastowego
uzycia. Skrajne wartosci zostaty zdefiniowane na urzadzeniu QuikRead go a kontrole
stosuje sie tak samo, jak prébke krwi petnej. Wykonaj test, jak opisano w rozdziale 7
"Procedura pomiaru" i uzyj takiej samej objetosci prébki kontrolnej jak w przypadku
nieznanej probki krwi (10 pl).

e Pozostale materialy kontrolne Hb dostepne na rynku:
Sposob uzycia i postepowanie z materiatami kontrolnymi powinno by¢ zgodne z
instrukcjg obstugi. Wykonaj test, jak opisano w rozdziale 7 "Procedura pomiaru".
Dopuszczalne skrajne wartosci nalezy zdefiniowa¢ na urzadzeniu QuikRead go. W
przypadku wykorzystania materiatu kontrolnego zawierajgcego sztuczne erytrocyty,
ktére zazwyczaj nie ulegajg hemolizie, pomiar préby $lepej moze zakonczy¢ sig nie-
powodzeniem. Kontrole zawierajgce hemoglobine w innej postaci niz oksyhemogli-
bina lub w takich, ktére zawierajg sktadniki modyfikujace hemoglobine, mogg dawaé
wyniki niezgodne z wynikami uzyskanymi przy pomocy innych metod.

CRP
Podwyzszone wartosci CRP nie sg specyficzne i wyniki nalezy ocenia¢ wg innych
objawoéw klinicznych. Pomiary seryjne CRP moga by¢ konieczne w celu monitorowania
stanu pacjenta lub reakcji na leczenie oraz podczas pomiaru poziomu CRP u noworod-
kéw. Ponadto, przy ocenie lekko podwyzszonego poziomu CRP zaleca sig ustanowienie
poczatkowego poziomu CRP witasciwego dla danego pacjenta.
\é\gglk testu linterpretacja wyniku
« Wyklucza wiele ostrych choréb zapalnych, ale nie wyklucza
procesu zapalnego jako takiego.?'
* Mozliwe zakazenia u noworodkéw nie muszg by¢ wykluczone.™®
« Juz przy podwyzszonym poziomie ponizej 10 mg/l nalezy wzig¢
pod uwage ryzyko zawatu serca lub powtarzajgce sie zdarzenia
wiencowe. %2
« Ewentualne zapalenia lub nasilenie uktadowych choréb zapalnych
nie musi by¢ wykluczone. "
10-50 mg/! Podwyzszone stezenia w stanie ostrej choroby wystepuja
w pofgczeniu z tagodnym lub $rednim procesem zapalnym.?'

> 50 mg/I Wskazuje na duzy a nawet rozlegty proces zapalny.?'

<10 mg/l

Ocena ryzyka ChSN
Zostaty ogolnie zatwierdzone skrajne wartosci dla 10-letniej oceny ryzyka ChSN dla
zdrowej populacji'®:

Wynik testu CRP Interpretacja wyniku

<1 mg/l Niskie ryzyko ChSN

1-3 mg/l Srednie ryzyko ChSN

>3 mg/l Podwyzszone ryzyko ChSN

Jezeli zostaty uzyte rozciefnczone probki osocza lub surowicy, ostateczne wyniki muszg
by¢ przeliczone zgodnie ze wskazéwkami w rozdziale 6 "Prébki". W razie koniecznosci
patrz rozdziat 16 "Komunikaty o btedach" i powtérz test.



Hemoglobina

Wyniki testow Hb Interpretacja wyniku?
Kobiety <120 g/l (12,0 g/dl, 7,4 mmol/l ) Ponizej wartosci referencyjnej
> 150 g/l (15,0 g/dl, 9,3 mmol/l) Powyzej warto$ci referencyjnej
Mezczvzni <130 g/I (13,0 g/dl, 8,1 mmol/l ) Ponizej warto$ci referencyjnej
geCzyzni > 170 g/l (17,0 g/dl, 10,6 mmol/l ) | Powyze] wartosci referencyjnej
Dzieci w wieku |< 110 g/l (11,0 g/dl, 6,8 mmol/l ) Ponizej warto$ci referencyjnej
1-12 lat* > 155 g/l (15,5 g/dl, 9,6 mmol/l ) Powyzej warto$ci referencyjnej

* Warto$¢ hemoglobiny u dzieci wzrasta stopniowo, az do osiggniecia warto$ci
wystepujacych u dorostych.

Wartosci referencyjne hemoglobiny znajdujg sie w rozdziale 11 "Oczekiwane wartosci".
Na wyniki poziomu hemoglobiny ma wptyw dieta i miejsce zamieszkania pacjenta nad
poziomem morza. Dlatego zalecamy, aby kazde laboratorium ustalito dla hemoglobiny
wiasne wartosci referencyjne.

Podczas diagnozowania pacjenta zawsze nalezy uwzglednia¢ ogolng sytuacje kliniczng
pacjenta. W razie koniecznosci patrz rozdziat 16 "Komunikaty o btedach” i powtorz test.

10 Ograniczenia procedury pomiaru

Inna procedura przeprowadzenia testu, anizeli przedstawiona w niniejszej instrukcji,
moze da¢ sporne wyniki. Niektére substancje mogg zakidca¢ wyniki badan — patrz
rozdziat 12 "Charakterystyka efektywnosci testu".

Wyniki testu nigdy nie powinny by¢ wykorzystywane do stawiania diagnozy bez petnej
oceny klinicznej. Odchylenia CRP pomiedzy jednostkami sg istotne i trzeba je rozwazyé¢,
np. wykorzysta¢ seryjne pomiary podczas interpretacji wartosci.

11 Oczekiwane wartosci

CRP

Warto$¢ referencyjna: < 3 mg/I"2*%, $rednia warto$¢ w przypadku catkiem zdrowych
0s6b dorostych wynosi 0,8 mg/l 2.

Na poziom CRP u noworodkéw moze mie¢ wplyw np. wczesny rozwoj, dtugo$¢ porodu
i komplikacje porodowe.

Zaraz po urodzeniu poziom CRP u niemowlat urodzonych w terminie jest zazwyczaj
niski, a w ciggu kolejnych kilku dni lekko sie podwyzszy (Srednio pod 2 mg/l)’.

Hemoglobina

Grupa referencyjna Wartosci referencyjne?®

Kobiety 120-150 g/l (12,0-15,0 g/dI, 7,4-9,3 mmol/l)
Mezczyzni 130-170 g/l (13,0-17,0 g/dl, 8,1-10,6 mmol/l)
Dzieci w wieku 1-12 lat* | 110-155 g/ (11,0-15,5 g/dI, 6,8-9,6 mmol/l)

* Warto$¢ hemoglobiny u dzieci wzrasta stopniowo, az do osiggnigcia wartosci
wystepujacych u dorostych.

12 Charakterystyka efektywnosci testu

Wykazano, ze charakterystyka dziatania testu QuikRead go wrCRP+Hb jest rbwnowazna
zaréwno z QuikRead go Instrument, jak i QuikRead go Plus Instrument.

CRP

Doktadnos¢ i powtarzalnosé

Doktadne badania zostaty przeprowadzone zgodnie z dyrektywg EP5-A3 Clinical and
Laboratory Standards Institute (CLSI).

Doktadnos¢ w zakresie partii, pomigdzy poszczegélnymi dniami
oraz catkowita doktadnosé
Prébka Numer llos¢ Srednia W zakresie | Miedzy Catkowita
probki dni CRP (mg/l) |partii CV poszcze- |CV (%)
(%) goélnymi
dniami,
CV (%)
Prébka 1 20 58 2,6 2,0 34
Petna krew | Probka 2 20 55 3,8 1,1 4,0
Prébka 3 20 181 5,8 2,8 6,9
Prébka 1 20 18 4,6 34 57
Osocze Prébka 2 20 63 3,0 1,0 3,5
Prébka 3 20 120 6,1 2,5 6,6
Materiat
kontrolny 1 | Prébka 1 20 2,5 2,7 4,2 5,3
Materiat
kontrolny 2 | Prébka 1 20 27 2,3 1,5 3,0
Materiat
kontrolny 3 | Prébka 1 20 88 54 2,9 5,8
Interferencja
.- . Brak interferencji
Substancje interferujace a2 do steZenia
Bilirubina 400 pmol/l
Witamina C 200 pumol/l
Trojglicerydy 11,5 mmol/l
Cholesterol 10,0 mmol/l
Czynniki reumatoidalne (RF) 525 [U/ml
Leukocyty 87x10° /1
Antykoagulanty (heparyna litowa lub EDTA) | Brak interferencji

Wigkszos$¢ przeciwciat heterofilnych lub antyowczych w prébkach nie zaktéca testu, po-
niewaz przeciwciata uzyte w tescie nie zawierajg fragmentéw Fc. W rzadkich wypadkach
obserwowano interferencje wywotang przez biatko szpiczaka IgM.

Granice wykrywalnosci
Granica wykrywalnosci testu wynosi < 0,4 mg/l.



Zakres pomiarowy

Dla prébek krwi petnej zakres pomiarowy wynosi 0,5-200 mg/| CRP przy prawidtowym ste-
zeniu hematokrytu 40%. Je$li stezenie hematokrytu jest ponizej lub powyzej 40%, zakres
pomiarowy ulegnie zmianie zgodnie z nizej podana tabelg. Jesli poziom hematokrytu znaj-
duje sie poza przedziatem 15%—-75%, urzadzenie nie bedzie wy$wietlato wynikéw CRP.

Objetos¢ | Zakres

Rodzaj probki ‘I‘-Ivi;natokryt probki pomiarowy
° (mg/l CRP)
15-19 0,5-140
20-24 0,5-150 W przypadku, gdy
25-29 0,5-160 wynik znajduje sie
30-33 0,5-170 poza zakresem
34-36 0,5-180 pomiarowym,
) , 37-39 ou 05-190 | wynik bedzie
Ifro,bka peinej 40-45 O 0,5-200 wyswietiany
wi 46-51 0,5-220 nastepujaco, np:
52-57 0,5-250 .CRP <05 mg/l
58-61 0,5-280 lub:
62-67 0,6-310 LCRP > 200 mg/l*
68-71 0,7-370
72-75 0,8-420
Osocze/
surowica - o 0.5-120

Ustawienie zmiennego zakresu pomiarowego mozna wytgczy¢ - w tym przypadku zakres
pomiarowy dla probek krwi petnej bedzie wynosit 0,8-140 mg/l. Aby wytgczy¢ przesuwa-
ny zakres wynikow, nalezy zmienic¢ ustawienia parametréw testu dla instrumentu. Zmiane
ustawienia dla parametru wrCRP nalezy przeprowadzi¢ w nastepujgcy sposéb. Patrz
instrukcja obstugi instrumentu.

Liniowos¢

Stezenia CRP nieprzekraczajgce 1000 mg/l nie dajg fatszywie niskich wynikow.
Lineariteit

Uzyskanie (Recovery) w stopniowo rozciefnczanych probkach osocza z CRP wynosita w
zakresie od 96 % do 111 %.

Hemoglobina

Doktadnos¢ i powtarzalnosé

Doktadne badania zostaty przeprowadzone zgodnie z dyrektywg EP5-A3 Clinical and
Laboratory Standards Institute (CLSI).

Doktadnos¢ w zakresie partii, pomigdzy poszczego6lnymi
dniami oraz catkowita doktadnos¢

Probka Numer llos¢ Srednia: IW zakresie | Miedzy Catkowita
probki dni Hb (g/1) partii poszcze- |CV (%)
CV (%) golnymi
dniami,
CV (%)
Prébka 1 20 65 3,1 2,3 3,8
Kg’;‘r‘]"; Probka 2 20 140 2,6 1,7 3.1
P Prébka 3 20 196 2,5 2,0 3,6
Materiat .
kontrolny Probka 1 20 128 23 0,8 2,4
Interferencja

Brak interferencji

Substancje interferujace az do stezenia

Bilirubina 200 pmol/l
Witamina C 200 pmol/l
Trojglicerydy 11,5 mmol/l
Czynniki reumatoidalne (RF) 525 1U/ml
R-karoten 3,7 ymol/l
Ibuprofen 500 mg/l
Kwas salicylowy/acetylosalicylowy 650 mg/l
Tetracykliny 200 mg/l
Urea 5000 mgl/l

Antikoagulanty (heparyna litowa lub EDTA) | Brak interferenciji

Zakres pomiarowy

Zakres pomiarowy dla hemoglobiny w prébkach krwi petnej wynosi 50-220 g/l (5,0-22,0
g/dl, 3,1— 13,7 mmoll/l).

Liniowos¢

Uzyskanie (Recovery) w stopniowo rozciefniczanych prébkach z Hb wynosita w zakresie
0od 96% do 103%.

CRP
Okres$lenie CRP zawartego w tescie QuikRead go wrCRP+Hb jest standaryzowane
zgodnie z materiatem referencyjnym ERM®-DA474.

Hb

Okreslenie hemoglobiny zawartej w te$cie QuikRead go wrCRP+Hb nawigzuje do stan-
dardu ICSH (cyjanomethemoglobiny) 1995 i materiatu referencyjnego CRM BCR-522.2526

CRP

Probki osocza pacjentéw zostaty zmierzone na urzadzeniu QuikRead go za pomoca
klinicznej metody laboratoryjnej, badania w przychodni (POCT) oraz metody wrCRP+Hb.
Podsumowanie badan korelacyjnych jest opisane w tabeli ponize;j.

Analiza metodg Passing-Bablok

Kliniczna metoda laboratoryjna Badanie w przychodni (POCT)
y=0,97x+0,2 y= 0,99x+0,7
r= 0,996 r= 0,995
n= 97 n= 82

Porownywalnos¢ probek krwi petnej i osocza
Na podstawie poréwnania 98 probek klinicznych stwierdzono, ze probki krwi petnej (y) i
osocza (x) wykazaty poréwnywalne wyniki: y = 1,00x + 0,04



Hemoglobina

Prébki petnej krwi pacjentéw zostaty zmierzone na urzadzeniu QuikRead go za pomocag
klinicznej metody laboratoryjnej, badania w przychodni (POCT) oraz metody wrCRP+Hb.
Podsumowanie badan korelacyjnych jest opisane w tabeli ponizej.

Analiza metoda Passing-Bablok
Kliniczna metoda laboratoryjna Badanie w przychodni (POCT)

y= 1,03x-2,1 y=1,07x-8.2
r= 0,996 r= 0,980
n= 115 n= 120

e Zawarto$¢ usuwac zgodnie z przepisami krajowymi i lokalnymi.

e Z wszystkimi probkami pacjentéw, sprzetem do pobierania probek, materiatami kon-
trolnymi, uzytymi probéwkami, wieczkami i kuwetami nalezy sie obchodzi¢ jako z ma-
teriatem potencjalnie zakaznym i wedtug tego nalezy go zlikwidowa¢. Niewykorzysta-
ne nakretki odczynnikdw nalezy wyrzuci¢ jako odpad niebezpieczny zawierajgcy mi-
kroczasteczki polimeréw syntetycznych. Zapobiegaé¢ przedostaniu sie do Srodowiska.
Wiecej informacji mozna znalez¢ w kartach charakterystyki substancji niebezpiecznej
(SDS) poszczegdlnych sktadnikow.

e Materialy, z ktorych sg wyprodukowane poszczegdlne czesci zestawow dla QuikRead
101 oraz QuikRead go:

e Papier: Instrukcja uzycia
Karton: Opakowanie zestawu tacznie z elementami wewnetrznymi
Plastik: Kuwety, wieczka z odczynnikami, folia ochronna do przykrycia statywu z
kuwetami, statyw do kuwet, ttoczki, probéwki do ekstrakcji oraz fiolki do odczynnikéw
ekstrakcyjnych, wymazowki, tuby do tloczkéw i kapilary
Szkto: Kapilary
Metal: Tuby do wieczek z odczynnikami, folie ochronne, wieczka do kapilaréw i ttoczki.
Nieprzeznaczone do recyklingu: Wieczka tub do odczynnikéw (kilka wieczek), karty
magnetyczne (PCV)

e Jesli caty system jest stosowany zgodnie ze standardami Dobrej Praktyki Laborato-
ryjnej (GLP), wiasciwg higieng pracy oraz instrukcjg uzycia, nie powinien stanowi¢
zagrozenia dla zdrowia.

Komunikaty o btedach

Komunikaty o btedzie wyswietlane przez instrument QuikRead go zostaty wymienione
ponizej. Bardziej szczegotowe informacje dotyczace komunikatéw o btedzie mozna zna-
lez¢ w instrukcji obstugi instrumentu.

Komunikaty o btedach
Pomiar niedozwolony.
Sprawdz wieczko z
odczynnikiem.

Pomiar niedozwolony.
Temperatura kuwety zbyt
niska.

Pomiar niedozwolony.
Temperatura kuwety zbyt
wysoka.

Test anulowany.

Zbyt wysoka $lepa proba.
Test anulowany.
Niestabilna préba $lepa.

Test anulowany. Btad w
dodawaniu odczynnika.

Brak wyniku.
Zbyt niski hematokryt.

Brak wyniku.
Zbyt wysoki hematokryt.

Kroki naprawcze

Sprawdz wieczko z odczynnikiem. Upewnij sie, czy
kuweta jest zamknieta wieczkiem z odczynnikiem a
turkusowa czes$¢ wieczka nie jest weisnieta do srodka.

Doprowadz kuwete do temperatury pokojowe;j
(18...25°C). Uzyj ponownie tej samej kuwety.

Doprowadz kuwete do temperatury pokojowe;j
(18...25°C). Uzyj ponownie tej samej kuwety.

Wykonaj test ponownie przy uzyciu tej samej kuwety.
Pomiar préby $lepej nie zostat zakonczony lub prébka
moze zawiera¢ substancje interferujgce. W drugim
przypadku testu nie mozna dokonczyé.

Wykonaj nowy test. Podczas dodawania odczynnika
doszto do btedu. Jesli ponownie pojawi si¢ komunikat o
btedzie, upewnij sie, ze wieczka z odczynnikiem CRP nie
zostaty narazone na dziatanie wilgoci. Upewnij sig, czy
wieczko jest prawidtowo zamkniete.

Jesli poziom hematokrytu w prébkach petnej krwi jest
pod zakresem pomiarowym Hct (patrz czg$¢ 12), nie
pojawi sie zaden wynik.

Jesli poziom hematokrytu w prébkach petnej krwi jest
nad zakresem pomiarowym Hct (patrz czg$¢ 12), nie
pojawi sie zaden wynik.

Wyniki nieoczekiwanie niskie lub wysokie
W tabeli ponizej podano mozliwe przyczyny otrzymania zbyt niskich lub zbyt wysokich

wynikow.

Mozliwa
Problem

przyczyna

Nieoczekiwanie

niski wynik. probki.

Zbyt wysoka
objetos¢ probki.

Nieoczekiwanie

wysoki wynik. | buforu.

Zbyt mata objetos¢

Zbyt niska objetos¢

Kroki naprawcze

Wykonaj nowy test. Upewnij si¢, czy kapilara
jest catkowicie wypetniona. Unikaj przedostania
sie do kapilary pecherzykéw powietrza.
Wykonaj nowy test. Upewnij sig, czy kapilara
jest prawidtowo napetniona. Zetrzyj nadmiar
probki z powierzchni kapilary.

Wykonaj nowy test. Upewnij sie, czy poziom
bufora w kuwecie znajduje sie miedzy dwoma
liniami zaznaczonymi na kuwecie.

Wykonaj nowy test. Nie dotykaj

Kuweta jest brudna. przezroczystych powierzchni na dolnej czesci

Uzyto sktadnikéw
réznych partii lub

Nepri¢akovano

kuwety.

Wykonaj nowy test. Upewnij sig, czy wszystkie
odczynniki sg tej samej partii zestawu.

" - testow.
nizek/visok Niewtasciwe
rezultat. rzechowvwanie Wykonaj nowy test. Upewnij sig, czy odczynniki
gdczynnik); sg przechowywane zgodnie z instrukcjg uzycia.

QuikRead go jest zastrzezonym znakiem towarowym spétki Aidian Oy.



